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Monsieur le Docteur, 


Nous avons I’honneur de vous soumettre noire nouveau catalogue d instruments de chirurgie 
pour la specialite des voies urinaires, le mobilier chirurgical et les appareils de sterilisation. 

Nous attirons tout particulierement votre hienveillante attention sur les prix reellement avanta- 
geux que nous avons etahlis, tout en conservant a nos instruments la solidite, le fini et la precision, 
qualites essentielles, qui assurent a noire instrumentation exclusivement frangaise la suprematie 
sur les instruments de fabrication etrangere. 

Tous nos instruments portent la marque « Drapier et Fils ». 

Dans Vespoir qiie vous voudrez bien nous continuer votre confiance comme par le passe, nous 
vous prions d’agreer. Monsieur le Docteur, nos salutations empressees. 


DRAPIER et FILS. 


INJECTIONS HYPODERMIQUES 




SERINGUES EN VERRE 




Seringue tout en verre (fig. 1534), avec 
pistcn long et chainette doree ou piston 
court avec curseur empec h a n t le piston 
de tomber. (Specifier si Von desire piston 

long ou court), i c*. 

La mime. 2 c^.■- 


*6.50 

*9.30 

aiguilles de 5 % 

*16.50 

*18.50 


Par suite de la hausse constante du platir 
nous faisons subir momentanement une majc 
ration de 30 % sur les prix des aiguilles e 
platine iridie, indiques ci-apres. 


Mqjoration de 30 % par suite d, 


SERINGUES EN VERRE ET METAL 
a piston en nickel pur et cylindre verre interchangeable 

I<a nouveUe seringue (fig. 2053) est la plus parfaite des seringues exis- 
tant actuellement' les avantages qu’elle presente sont multiples ; Grande 
soUdite, aseptic parfaite, absence de joints, ajustage de precision du piston 
en nickel pur assurant une compression parfaite des Uquides a injecter, i ce 

possibnite de reparation instantanee si im accident se produit (U suffit 2 

alots de demonter la seringue, comme I’indique la fig. 2054 pour remplacer 5 
le corps cass6 par un autre qui s’ajuste parfaitement sur la seringue). 10 

Chaque corps de rechange est fourni avec un piston calibre sur le cylindre. 20 



jc deux aiguilles : 
n bolte metal nick 
et un cylindre 


Fig. 2096 

Mguille du Emmery 


I, modele courant )fig. 1752) 


8 /lo pour serum, injections huileuses .. 

9/10 . 

9/10 . 

10 /lo pour ponctions lombaires (Tuffier). 
8 /lo 14 avec canon en acier inattaquable 
au mercure, mod^e special pour serin¬ 
gues de Barthelemy. 


ig. 2096). 

Nickel I Platine 


Pour le 606 : 

ftiguilles ordinaires en n 


Aiguilles specia- 
les a embase plate 
avec canule in¬ 
terne mousse pour 
injections intra- 
veineuses (figure 
2097). (Fes fig. 
2098 et 2099 mon- 
trent Taiguille 
fig. 2007 demon- 
tee). 


Fig- 2098 
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SERINGUES DU BOULANGER 





SeringTie duD>’ Boulanger, moddeDrapier et FUs (fig. 2100 
et 2101) enticementen cristal, montures metaUiques avec 
capuchon protectenr porte aiguilles. Ces seringues combi- 
nees pour im usage special a chacune d’eUes sontd’unfonc- 
tionnement parfait et d’une grande douceur, quoique 
possedant un frein sur la tige du piston empSchant 
celui-d de descendre seul; de plus elles sont inattaquables 
par les liquides coUoidaux. 


Seringue de i /2 cc. pour traitements uretroscopiques et injections mercurielles Seringue a 5 cc. a installations uretrales ou vesicales (voir page 
(sans aiguilles). Seringue de 5 cc. pour injections epidurales. 

„ . j . — 10 cc. — lavage uretral et instillation. 

Senngue de I cc. pour mjecbons hypodemuques, avec 2 aigufiles aaer. _ 20 cc. — lavage du bassinet et serum. 

Seringue de 2 cc. pour injections hypodermiques, avec 2 aiguilles acier. Seringue vesicale de 100 cc. (voir page ii). 


INJECTIONS MERCURIELLES — 606 — SALVARSAN 


Appareil pour le meme usage, avec 2 rfeervoirs a 

Seringue de Barthelemy, tout en verre, avec 
piston en verre (fig. i753), graduee en 14 di¬ 
visions correspondant chacune a un centigr. 
de mercure metallique a 40 0/0, la seringue 

nue. *4 » 

Seringue du P' Fournier, tout en verre, de 
I /2 centim. cube, gradute en 10 divis. *4 » 
Les mimes, en bolte metal avec chevalet mobile, 

1 aiguille platine de 5 % 8 /lo i /2, avec 
canon acier inattaquahle au mercure.. ’ 13-50 

Seringue de Barthelemy, monture en metal nick., 
corps verre, piston cuir avec i aiguille en ader 
de 5 % et boite metal nickele (fig. 1966) *8 » 
Seringue de Barthelemy, monture acier inatta- 
quable au mercure, corps verre, piston cuir, 
aiguille platine 5 % 8 /lo i /2, canon acier inat- 
taquable au mercure, boite metal 


■e complet en boite bois (s.aiguil.) 34 

.31 

■ . 58 




Aiguille spedale de Barthelemy, 
iridie,de 5 % 8/10 1/2, avec canori^ 
taquahle au mercure ■■ ■■ lapiec 

Seringue de Feulard pour huile g 
I aiguille platine iridie de 6 c/m, 

metal. 

Seringue du D' Lepileur, 
avec I aiguille platine iridie 



y ^ PONCTIONS 

LOMBAIRES 

Seringue du D'' Tuffier, de 


.. .. * 8.50 

Aiguille du Tuffier, < 




INJECTIONS EPIDURALES DU DR CATHELIN 



Aiguilles pour injections epidurales, en ader. 1 - 50 ; en nickel pur. 2 »; en platine. 6-50 

Trousse du Cathelin, pour injections epidurales, comprenant : i Boite en metal nickde de 180 * 100 ■> 25 avec ; i Case pour ampoules; 2 Petites cases carrees pour coton; i Case pour verre a alcool 
I Flacon d’alcool sixr chevalet; i Seringue sterilisable de 5*^^; i Seringue hypodermique en verre de i>‘®; 2 Aiguilles en ader pour injections epidurales en tube; 2 Aiguilles en platine en tube; i Housse en 

chamois avec fermoir. . ’ 55 » 

Seringue de s* ’ pour injections epidurales du C Cathelin, modde du !)>■ Boulanger, entierement en cristal, avec monture metal, capuchon protecteur, porte-aiguiUes (fig. 2100) avec 2 aiguilles ader, 

4 DRAPIER & FILS, 4l71Sue^TRivoli7PARI^ 























Sonde cylindrique en gomme (fig. 1894) .. 1 » 

La mime en soie. • • 1-50 



Sonde olivaire en go mm e (fig. 1891) .. .. 1.50 

La mime, en soie . 2-25 



Sonde conique en gomme (fig. 1896) .. .. 1.25 

La mime, en soie. 2 » 


Sonde conique en gomme (fig. 1896) .. .. 1.25 

La mime, en soie. 2 » 



Sonde a bout coupe du Guyon (fig. 1892). 1.75 ^ 

La mime, en soie.. . 2 » 


SONDES EN GOMME 

Toutes nos sondes sont aseptiques et sterilisables 
bout plein, gommees a I’interieur et aussi lisses qu’a 
I’exterieur, avecyeuxtisses. 


Sonde a boule du pr Guyoa, pour instillations (fig. 1893) 


1893 

1.50 



Coudures variees selon les indications de P*' Guyon. 
La mime en soie. 2 » 




Fig- 


Sonde a boule drainee a oeillets multiples du D' Desnos, 

(fig. 2106) en tissu de soie. 2.50 


m 


Fig. 

2107 



Sonde drainee du D' Desnos, a oeillets multiples, pour 
lavages de I’urdtre anterieur (fig. 2107) . 2 » 



Sonde a 2 boules a jet recurrent du Tuffler (fig. 2108) 


DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS 


5 




























SONDES EN CAOUTCHOUC 

Fossets en porcelaine ou en -srerre pour sondes a demeiire 0-50 


caoutchouc rouge ^aoe, avec godet, long, (fig. 2112) 1 . 25 , long. o'“40 (fig 





Sonde de Nelaton a bequille oUvaire en caoutchouc 
rouge glace, avec godet, long. o'”4o (fig. 2114). 2.25 

Les mimes, a bequiUe sans olive. 2 » 


Sonde drainee en caoutchouc, pour lavages de I’uretre antoieur (fig. 2115) 2.50 


Bougie cylindrique en gomme (fig. 2118) 0 . 

— conique en gomme.1 

— olivaire en gomme (fig. 2119) .. 1 


bougies 


Bougie filiforme olivaire ensoie(fig.2i22) 1.25 
— filiforme olivaire, en baleine 

(fig. 2122). 1.50 

Bougie filiforme olivaire, tissee soie, 
crin de Florence a I’interieur, tortillee, 
en spirale, en viille (fig.2123afig.2126) 1 .75 


Bougie a boule exploratice et ovalaire du 

P’’ Guyon (fig. 2127). 1.50 

La mime, avec la tige graduee par %.. 2 » 

Bougie conduite a boule de Mallez 

(fig. 2120) .2 » 

Bougie olivaire, interieur grenaiUe de 

plomb (fig. 2121).1.75 

Bougie olivaire, interieur tige de plomb 2 » 

— — inter, mercmre. 2 » a 3.50 

— — a bequiUe du Guyon 1.75 

— cylindrique a bequille de Mer- 

cier. 1.50 


F^. 2127 Explorateur a boule de Guyon 
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ACCESSOIRES pour SONDES et BOUGIES 





























STfcRILISATION DES SONDES 


bouchon en caoutchouc a tete carre 


miethyltee (fig. 1627) 


Tube du Desnos, pour la sterilisation des sondes au 
et godet perfore en porcelaine; diametre du tube 30 
Le mime, modae moyen, diamdtre du tube 35 % - • - 
— gros modele — — 4 ° % • • 

Pastilles de trioxymethyltee en flacon de 125 grammes 


metal' 


SupjKjrt circulaire toumant 
entierement nickele. Module recoi 


Support mural (fig. 2150) pour tubes a sondes, 
planchettes bois, garnitures metal nickele 
pour tubes de 30 % 

Prix sans les tubes; 

Pour 4 tubes a sondes .. . 7 * 


Module pour 6 tubes de 30 


Pour les prix des tubes 


Pour les prix des tubes 


Sterilisateur a froid du D' Ham( 
pour la sterilisation des sondes 
I’aldayde formique. 


(fig. 1902) 
jomme par 

.. 105 » 


Support mural 
en cuivre nickele 
pour placer les 
tubes a sondes 
horizontalement 
(fig. 1900). 


Boite a immersion emboutie, emaillee (fig. 1903) pour sondes : 
I/3ngueur 380 %, largeur 150 %, hauteur 75 avec coulisses 
et glace pour 3 compartiments. 


Prix sans les 
tubes en verres: 
Pour 4 tubes 


400 %, largeur 
, hauteur 75 ^ 
mhsses et glaces 
compartiments ; 


Pour 6 tubes: 


300 %, hauteur 75 ^ 
avee coulisses et glaces 
pour 4 [compartiments; 


Pour 8 tubes; 


Pour 
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STERILISATION DES SONDES (suite) 



Etuve electrique du D’’ Marion (fig. 2152) a. temperature 
constante 60“ — no volts — pour la sterilisation 
par le fortnol des sondes et cystoscopes. 

En cuivre poU : petite long. 420 %, larg. 100 %,haut. 50 % 110 » 

— .• moyenne — 420 — — 100 — —100 — 135 » 

— .-grande — 420— — 150— —150— 180 » 
Boite en cuivre nickele avec plateau peifore et 2 boites a tri- 

oxymethyWne pour introduire dans I’etuve du Marion. 

Pour I’etuve petit modele et mod^e moyen . 25 » 

Dans I’etuve grand modae on pent placer 2 boites du modae 
ci-dessus a 25 » pia^e. 



Fig. 1901 



Sterilisateurs du D"- Janet, en maiUechort nickele, pour la 
sterilisation des sondes au trioxsunethyiaie 
Petit mod. (fig.2153) 400 %X 7 oX 7 o %pour 20a sosondes 35 » 
Aloyen — 420 %xi2oXioo % — 50a 70 — 70 * 

Grand — 420 %Xi 6 oXi 30 % —120. 110 * 

P* hopitaux (fig. 1901) 420 %Xi8oXi6o % p* 200sondes. 150 * 
Le m&me avec porte vitree. Supplement. 10 » 


Etuve aectrique no voPlS du D^ Janet, a temperature 
constante pour steriliser les sondes et les cystoscopes pat les 
vapeurs de formol a 60°. 

Modae moyen 420 %x 120X100. 145 » 

— grand 420 %X 160x130. 180 » 

— pour hopitaux 420 %x 180X160 225 » 


DILATATEURS DE KOLLMANN 


Dilatateur de Kollmann, a courbure du P*- Guyon, pour I’uretre 
anterieur et posterieur (fig. 1906) 





Dilatateur de Kollmann, 

4 branches courtes pour I’urare 
posterieur et le bulbe, courbure de Guyon (fig. 2154) 75 



Dilatateur de Kollmann, droit, pour 
I’urare anterieur (fig, 2070) .. .. .. 70 

Dilatateur de Kollmann, droit, pour 
Purare anterieur avec dispositif a irriga¬ 
tion . 90 


Dilatateur de Kollmann, a courbure, du P' Guyon, pour I’uretre anterieur et pos¬ 
terieur, avec dispositif a irrigation (fig. 2071) . 120 » 




Fig. 2070 



tre posterieur et le bulbe, avec dispositif a irrigation (fig. 2155). 115 » 

Uretrometre-dilatateur de Kollmann.48 > 

Uretrometre d’Otis a branches articulees ou a branches elastiques en ressort .. .. 40 

Dilatateur de Gkiuley, pour la prostate .. .. .. .. .. .. ., . 20 
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DILATATION DE L’URETRE 


Cautere meatotoaie (fig. 2156) .. .. 5.59 


- '*^ Fig.'2o64 


Catheters en metal nickde du P' Guyon (fig. 2063). 

24 a 34 35 a 44 45 a 52 53 a 60 

1.75 2 » 2.25 2.50 

Conducteurs souples en gomme avec armature cachee (fig. 2064) et pas de ^ 
de r Association Fran^aise d’XJrologie. 


9 KA Catheters droits du P' Guyon (fig. 1626) pour 
I’urdre anterieur. 


Meatometre nickele avec gra¬ 
duations (fig. 2r57) .. 4 » 

Speculum pour I’urdtre du D' 
Minet (fig.2r58).. .. 12 » 


Dilatateur du D' Pasteau, 
pour I’ur^tre de la femme 

(fig. 2159).H * 



Boite en metal nickele contenant la serie des 37 
catheters droits du pr Guyon, du n° 24 au 60 ; 
sur supports mobiles. 


Catethers droits du D' Pasteau (fig. 2160) pour 

I’urtoe de la femme. 2 » 

Beniques en zinc avec borne de prise decourant.. 4.50 



Catheter carmele du pr Guyon (fig. 1915) pour cathete- 
risane retrograde. 


Serie de 21 catheters courbes, du n® 24 au 
n“ 44, avec 6 conducteurs en gomme, en 
etui cristal, bouchon metallique visse, en 

boite m6tal nickde (fig. 2065). 

La m&me serie en boite noyer. 

Serie de 37 catheters du n° 24 au n“ 60 
avec 6 conducteurs en gomme, en etui 
cristal, bouchon metallique visse, en boite 

metal nickele (fig. 2065). 

La mime serie en boite noyer . 




Meatotome du pr Guyon a 


s de graduation (fig. 1630) 


ENVOI SUR DEMANDS DU 

CAXALOQUE GENERAL DE CHIRUROIE 
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INSTILLATIONS 



Seringue a instillations du P' Guyon, monture metal et 
ebonite rouge, avec embout a I’echelle en argent et 


sonde en boite gainerie. 14 

Seringue a instillations du pr Guyon, avec piston sterili- 
sable, embout a echeUe en metal et sonde en boite 

metal nickele (fig. 1540) 16 

Seringue a instillations du P'^ Guyon, en metal argente 
avec piston amiante, embout a echelle en argent, en 
boite metal nickele (sans sonde). 16 


Sondes d instillations (Voir page 5) 



Fig. 1893 

Sonde a boule du P’’ Guyon, pour instillations, 

(fig- 1893). 1.50 


Seringue a instillations du P' Albarran, en metal argente 
avec piston amiante, embout en orgent et boite metal nickele 

(fig. 2171), sans sonde. 16 » 

Seringue tout en verre de 5 c. 3, avec embout en argent a 
echelle pour sonde a instillations, en boite metal nickele 

(sans sonde). 10.50 

Embout a echelle en argent avec embase large pour monter 

sur les seringues en verre. .. 2.50 



Seringue a instil l ations, module de I’Hdpital d’tJrologie entiSrement en cristal avec 

capuchon protecteur; armatures metalhques argentees (fig. 2052). 25 » 

Seringue a instillations uretrales ou vesicales du D' Boulanger, modUe Drapier et 
fils (depose) enti^rement en cristal, avec cone a instillation a vis en argent protegeant 
I’emlwut et dispositif automatique permettant de bloquer ou de liberer instantane- 
ment la tige du piston pour instillation massive ou instillation goutte a goutte, avec 
armatures metalliques argentees et capuchon protecteur. 36 » 



Benique instillateur du P. Lebreton [modele Drapier et fils), avec tube interne en argent 
permettant le goutte a goutte (fig. 2170) Ce benique n“ 35 est destine a remplacer I’instilla- 
teur de Guyon dans les cas de spasme de I’uretre membraneux. 12.50 


LAVAGES VESICAUX 



Seringue vesicaledu D’’Boulanger (modele Drapier et fils), 100 cc. (fig. 2172). Cette seringue etant 
enti^rement_ en cristal se sterilise d’une fagon parfaite; n’ayant aucun joint ni parties caout- 
choutees qui, puissent s’alt&er, son bon fonctio nnem ent est toujours constant et d’une grande 
douceur; eUe possdde un frein reglable stu la tige du piston, et pent etre maniee d’une seule main • 
sa partie inferieure est renforcee d’lme calotte metaUique qui protege I’extremite en cristal, et 
un capuchon visse recouvre enti^rement les parties en cristal pendant le transport. Elle est four- 
nie avec les embouts ordinaires des seringues vesicales (2 embouts coniques et un embout 
. .. .. 60 » 
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LAVAGES VESICAUX & URETRAUX (suite) 



Fig. 2062 


Seringue vesicate sterilisable (fig. 2062), monture metal nickele, corps tout verre, piston 
durit. Contenances : 50 cc.. 9 » 100 cc.. 10 » 150 cc.. 13 » 

La mhne modele court pouvant se remplir d’une seule main, contenance 100 cc. 12 » 



Seringue vesicale du P'' Guyon, 160 cc., en metal argente, corps verre demontable, piston 
durit sterilisable, avec serrage dores et 3 embouts interchangeables (fig. 1754) ■ 27 » 

La mime, de 50 cc. 25 » | de 100 cc.. . . 27 » 

Le mime modele, avec verre soude au metal. 34 » 

Seringue vfeicale du Guyon, de 100 cc., modele court permettant de la 

remplir d’une seule main. 27 » 



Fig 2175 


Seringue vesicale du P' Albarran, en metal argente et corps cristal avec piston en 


durit sterilisable et 3 embouts vari« (fig. 2175). 34 » 

Seringue vesicale du P"^ Albarran, entierement en metal argente. 34 » 

Bocal en I /2 cristal avec support nickele pouvant contenir 2 seringues 

vesicales et 2 seringues uretrales . 16 » 

Compositions de bocaux a volonte — Prix sur demande. 



Modele avec corps verre, monture'metal, a 3 anneaux, plateau etjcanule ebonite : memes prix que les serii 



Fig 2174 


Seringue vesicale du buys, 100 cc., monture metal argente, verre a serrage, piston amiante (fig. 2174). 
Prix. •• •• * 



Fig. 2173 


Seringue vesicale du Pasteau, 100 cc., verre soude, monture metal argente, avec piston caoutchouc 


et canule (fig. 2173) . -. -• 34 

La mime .plus courte, de 50 cc. avec canule pour sondes ureterales. 34 


12 
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LAVAGES VESICAUX & URETRAUX (suite 


F^- 1539 

Seringue uretrale sterilisable du D'Janet, piston diirit 

(fig. 1539), contenance lo grammes. 3-50 

La mime, contenance 20 grammes. 7 » 

Bocal en % cristal, avec support nickele pour 3 
seringues assorties de 5 a 20 cc. (composition a 
volonte). 14 1) 


Fig. 2178 

Canule en verre du D' Janet (fig. 5 
La mime, a double courant, avec cl 
centrale 



Olive du D' Ja- 
net pour monter 
svu les seringues 

Fig.i755Ws 

En verre . 0.75 

En porcelaine .. .. 0.75 

En caoutchouc moule 

rouge. 0.60 

Bisque en caout¬ 
chouc du D' Motz 
pour briser le jet 
en retour (fig. 2r77) 0-75 



Seringue uretrale en cristal du 
Dr Janet (fig. 2r76). 

Contenance 10 cc. 





Fig. 2181 

Compresseur a ressort du D' Strauss pour 
retenir les liquides injectes dans I’tuetre 

(fig. 2181). 2-50 

Compresseur elastique de I’uretre .. 5 


Fig. 2183 
Canule uretrale en verre, 
a double courant, du 
Dr Suarez de Mendoza (fig. 2183) .. 1.2 

Canule uretrale en ebonite du Dr Lavaux, 

6 numeros. 5 


protecteur, du Dr Tuffier 
0.60 



Robinet fin en ebonite (fig. 2180) .. 


Fig. 2182 

Robinet fin en ebonite, a tube d’ecoulement 
lateral (fig. 2182) .1.75 



Robinet a poussette en metal argente du 
Dr P. Ertzbischoff (fig. 2185) .. .. 6.50 


LAVEURS ROULANTS ou MURAUX 


Injecteur-laveur roulant (fig. 1735), monte sur8 peds fer forge, laque 
blanc, 2 bocks verre de 2 litres montes sur tie inickelee, a hauteur 
variable, avec arret automatique a manette, 2 porte-canules en verre. 

tubes caoutchouc fort a godet.* 80 » 

Le mime, avec tablette ronde de o^so de diametre .. .. * 92 » 

Laveur sur large pied, avec tige a hautem variable et arret 

automatique, avec r laveur de 2 Utres.* 55 » 


Laveur mural ou plafonnier a genouillere, enticement nickele, 
avec 2 bocks verre de 2 litres a hauteur variable et arret auto¬ 
matique, 2 porte-canules verre et tube caoutchouc fort a godet. 

(fig. 2186) Prix. *90 » 

Laveur mural fixe, sur platine en chene, avec 2 laveurs a 

hauteur variable. *65 » 

Le mime, avec i laveur. .. *55 » 
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PORTE-POMMADES 


Porte-pommades droit a caandtires de Casper, modifie par 


le Janet. 6-50 


MASSAGE ENDO-URETRAL — ELECTROLYSE — IONISATION 



F^. 1628 

Beniqu6 droit pour massage de I’uretre anterieur. 

Setie de 10 olives graduees du Guyon, (fig. 1628) du N® 10 

— 13 — — _ _ 8 


metal nickele avec mandrin. 


2.50 
15 » 



Benique en argent 42 pour aectro-ionisation avec prise de courant 
Benique en zinc avec borne de courant (fig. 2194). 


Sonde souple en gomme avec oUve metal (fig. 2195)- Toutes grosseurs de la fiUere Charriere 8 -> 

Bougie aectrolytique k olive de Newmann. 7-50 

Catheter du D' Minet, pour electrolyse circulaire. 7 » 


Excitateur rigide en gomme 


Fig. 2196 

c embout metalUque unipolaire du D*' Tripier (fig. 2196). 


_ — — charbon unipolaire du D'' Apostoli. 7 
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TOUCHER 



Fig. 1774 

Gants raXriVo;, ave 


Nouveaux gants ra).r,v6:, de 
DR.1PIER et Fils, brevetes, en feuille 
anglaise. Ces gants reproduisent les 
moindres detai l s de la main qu’ils 
gantent parfaitement (fig. 2200) 

D e nouveaux p rocedfe de fabrication 
donnent a ces gants le maximnm de 
resistance et permettent la sterUisa- 
j tion a I’antoclave. 

Feurs prindpaux avantages se resi 
Gantent bien et sans gene. 
Grande finesse de toucher. 
Fconomie par la duree. 

ec manchette non renforcee, longueur 28 % .. 

— renforcee — 34 % .. 

xe paire nos gants, indiquer la pointure des gant 
que Von porte habituellemen*. 


CANULES RECTALES 




Canule en caoutchouc du Boulanger, pour irrigations de 
la prostate (fig. 2201). 




RECTAL 


Doigtiers pour toucher, 
caoutchouc soie, fins, la i 


■ Les mimes, moyens (fig. i774), 

la douz , enboUe metal .. .. *1 » 

Par grosse, en vrac.Fa ^osse.. *7.50 

Doigtiers forts en feuille anglaise, la 

piece .*0.25 

Doigtiers du Legueu, avec protege 
main (fig. 1773 ), a i doigt .. * 1.75 

A 2 doigts.*2.75 

A 3 doigts dont le pouce.. .. *3.50 

MASSAGE 

Appareil tremolo pour massage vibratoire 
(fig. 457 ), puissance et effets r^lables, brevete, 
pouvant servir a toutes les applications de la 
massotherapie, reglable de o a I’effet maximum 
pendant le travail et sans c h a n ger la vitesse de 
rotation de sysWme. 

Moteur avec rheostat sur tabouret elegant 
en acajou, fonctionnant sur secteur de ville a 
courant continu, arbre flexible demontable, 
section renforcee (fig. 457 ) .. .. 400 » 

Le mime sur courant altematif .. .. 425 » 

Appareil genre fig. 457> fonctionnant sur sec¬ 
teur de ville a courant continu avec tabouret 
ordinaire en noyer cire, flexible demontable, 
non renforce, moteur rond plus petit que celui 
dela fig. 457 , avec tremolo non reglable 
comme amplitude, rheostat de reglage de 

vitesse. *350 » 

Le mime sur courant altematif .. .. *375 » 

Supplement pour appareil faradique en vue du 
massage vibro-faradique.*35 » 


Excitateur pour la prostate du de Sard, 

(fig. 2202) . 12,50 

Masseur prostatique du D’’ Dufaus, avec face 
palmaire terminale, en caoutchouc .. 25 » 

Electrode rectale du Dufaux, pour le trai- 
tement electrique de la prostate ... 35 » 

Masseur de Feliki, en acier .. .. 7 » 

Laveur-Masseur de Artzberger .. 11 » 
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URETROSCOPES 


filament metallique ou filament de charbon a la 


Toibo ur6troscopique courbe pour I’ur^tre posterieur (fig.2208) 
Prix.* 14.50 


Nota. — Nous prenons les 
plus grandes precautions pour 
I’expedition des lampes a fila¬ 
ment metallique, mais en rai¬ 
son de leur grande fragilite 
nous declinons toute respon- 
sabilite au sujet des ruptures 
de filament qu pourraient 
arriver au cours du transport. 


Uretroscope de Valentine (fig 2072 et 2073), avec 
deux tubes n<>® 52 et 56, avec leurs mandrins, une 
lampe et fil conducteur en boite metal nickele 


de VSlossidlo. 
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TABLEAUX ELECTRIQUES 


Courant continu .. .. 6-12-100-120 volts. 

Courant aUernatif .. ioo-120 volts. 

NOT A : Pour le courant aUernatii indiquer le nomhre de periodes par 


Tableau en marbre blajic poxir cautere, fonctionnant par accu- 

mulateurs. 

Le mtme, pour endoscopic, sur accumulateurs. 

Le merne^ 31X41, fonctionnant avec transformateur sur secteur 

courant continu. 

courant alternatif. 

Le mtme, pour endoscopic fonctionnant par transformateur sur 

secteur, courant continu.. 

courant alternatif. 

Talileau en marbre 33 X 48 , pour cautere et endoscopic fonc¬ 
tionnant avec transformateur sur secteur courant continu.. .. 

courant alternatif (fig. 2211). 

Tableau marbre biseaute avec transformateur, pour cautere, 
endoscopic et air cbaud, avec soufflerie automatique, dimen¬ 
sions 50x70, interrupteurs a manette et 2 prises de courant 

pour brancher un moteur, pour courant continu. 

pour courant alternatif. 

bre biseaute, genre fig. 2211, avec transformateur 
, endoscopic et electrolyse avec 3 rheostats, sans 

netre, courant continu. 

milliamperem^tre ordinaire. Supplement 

— de haute precision. Supplement 

rbre biseaute avec transformateur pour cautere, 
electrolyse, faradisation, galvano-faradisation, 
n^tre de haute precision, prises de courant pour 


Tableau mar 
pour cautere 
milliamperei 
Le mime, avec 


peuvent etre monies sur gueridot 
selon Vimportance du tableau. 

1 aperiodiques, a cadre mobile 
nickel, bornes laterales, en 


four, comprenant 
it coupe-circuit, m 
; en tole laquee.. 


: 1 “ une tablette 
loteur de i /8 HP a 


marbre biseaute, avec transformateur et rheosti 
rheostat special pour massage vibratoire ou trep; 


superieure 
ec flexible 


Tableau horizontal pour cou 
cautere, endoscopic, aectrolys 
2° une partie horizontale mM 


flliampei 


des modiles ci-de 


dispositifs sur demande. 


Independar 
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CAUTERISATION 


Batterie pour cautere a 4 dement 
(fig. 1865) au bichroinate de potasse 

Sans cordons. 118 

Lm, rntme, p' endoscopic seule 118 
La tnime, ponr cautere et en¬ 
doscopic . 140 

Cordons on Fils conducteurs son 
pies, pour mancties rmiversels o 
pour piles : la paire, montures nic 

kelees.. -■ 10 

Les m^mes, niontures,dorees.. 12 

Ces batteries simples et- robustespeuvet 
itre recommandees principalement 
MM. les Docteurs qui n’ont pas a 
sources d’electricite d domicile. 


Accnmulateurs portatifs, en bcnte noyer vemi 
(fig. 2ri5) pour caut^eet endoscopic avec rh^tat. 

Boite de 4 volts. 20 ampares. 70 > 

BcHte de 6 volts 80 » i Boite de 8 volts .. 95 » 

Cordons avec montures nickel^ se mon- 

^ tant sur les accnmulateurs. 10 * 

Les mimes, montures dor^. 12 » 


Appareil transportable pour endos¬ 
copic du Dr G. Fournier (fig.2213), 
fonctionnant indistinctement sur 
courant altematif ou continu, no 
volts. 

Dimensions i6%x 17%, epais- 

seur 9 % .. . *65 » 

Le mime, pour le courant de 

220 volts. *70 » 


Boites pour la ville, avec piles se- 
cbes, 4 volts, pour eclairage des 
miroirs, uretroscopes, cystoscopes: 


Petit acciunulateur de 6 v., amp. 3,5, mod. Dr.4PIER 
etFn-s, (fig. 2214), en boite metal nickele, permettant 
I’eclairage des miroirs, uretroscopes, cystoscopes, de 
2 a 6 volts ainsj que les petites cauterisations d’urgence. 
Notre accumulateur, d’un modele reduit : (n%'<8%X 
6%), d’un poids tris leger (noo gr.) permet, d I’aide 
du rheostat, d’obtenir le survoltage sans d-coups des 
lampes d’uretroscopes et de cystoscopes .. . . 35 » 

Le mime, de 4 volts, extra-plat la pocli ■, ii''K 11% 

V 2 %7 d’epaisseur. 30 

Rheostat, fig. 2207, page 16. *10 


Petite pile s^che de poche, 
4 volts (fig. 2217), pour eclairage 
des miroirs, uretroscopes .. 
Boite portative pour cauterisa 
fonctionnant sur secteur : 
Altematif.. *115 » | Continu.. 

Boite portative pour jcauteriss 
et endoscopic: 

Altematif . *125 » | Continu.. 


caut^res 


Transformateur portatif sur couraiii 
continu no volts, pour caut^res de 
0-40 amperes et lumi^re de 0-20 volts. 
Da boite noyer vemi de 
260 X 160 X 180 %. Poids 
5 kgr. environ *205 » // 

Le mime pour 220 volts I 


Fig. 2218 

Manche simple sterilisable, dore et 

caut^res et lumi^re. 

Manclie universel, en ebonite rouge, 
caut^res et anses (fig. 2219). .. 
Manclie universel sterilisable, dore 


garnitures 




garnitures 


pour cauteres 


courant altematif 
)ur cauteres de o a 
8 volte. En boite 
[30x160%. 

. *110 » 

. *120 » 

de o a 50 amperes 
i boite noyer vemi 
nviron... *155 ,> 


Poids 5 k 
Le mime 


volts pour cauteri 
de o a 8 volts ( 
160%. Poids 6 kgr. 
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MIROIRS 


Miroir de Sloog (fig. 2220), 
avec serre-tete a ressort, 
une paire de cordons et 

Prix. 40 » 


Cautere uretral du Luys (fig. i 
en platine. 

I^ongueur 16%. 


21) en argent, pointe 


9 » 
7.50 



FRONTAUX 


Miroir de Glar (fig. 1563), avec serre-tete 
a ressort, une paire de cordons et une 

lampe. 50 » 

Photophore frontal (fig. 1864), avec 
serre-tete a ressort et une paire de cor¬ 
dons . 40 9 

Le m&me petit modele de poche en boite 
aluminium . 26 » 



CAUTERISATION ^ 




Electrolyseur du pr Kollmann (fig. 2222), courbe ou contre- 

coude. 6 9 

Valve protectrice en bois du D"' Cathelin (fig. 2048) 

pour I’ablation des polypes uretraux de la femme .. 6 » 




PORTE-COTON - PORTE-CAUSTIQUES - STYLETS URETRAUX 


Porte-coton, double boutonne, ( 



r nickele du D’’ Boulanger (fig. 2230) ., . 1.50 


— Nota — 
En raison des 
hausses continuelles 
du platine, nous 
sommes obliges de 
majorer de 30 % 
moment an e - 
ment les prix des 
instruments compor- 
tant du platine. 



Canule du D' Boulanger pour instillations des glandes de I’uretre, 
embase et corps en argent, extremite en platine (fig. 2234). 

I4)ngueur de 75 %. 15 s> 

— 135%.21 » 

Aspirateur du P' Kollmann pour les secretions uretrales.. 6 * 
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BISTOURIS - CURETTES - SERRE-NCEUDS URETRAUX 



Fig. 2236 
Fig. 2237 


Fig. 2239 



Bistotiris fins du D’’ Farkas a lame ordinaire (fig. 2237) .. .. 4-50 

— — — convexe (fig. 2236 .. .. 4.50 

— — a lame semi-lunaireconduite (fig. 2235) 4 50 
(Ces bistouris se montent sur un mancbe (fig. 2241) 

Manche monter les bistonris et curettes du Farkas (fig. 2241) 4.50 



Curettes uretrales du C Farkas, fenetree, grande (fig. 2238) .. 5.50 

_ — — — petite (fig. 2239) .. 5.50 

_ — — pleine, grande. 5-50 

_ — — — petite (fig. 2240).. .. 5.50 


(Ces curettes se montent sur le meme manche (fig. 2241) 



Fig. 2242 

Bistouris uretraux avec patte en coeur (fig. 2242) 5 ’> 

Curettes uretrales. 6.50 


CORPS ETRANGERS 


& 


Fig. 2243 

Crocbet pour I’extraction des epingles a cheveux de la vessie de la femme (fig. 2243) .. 


Serre-noeud uretral avec tige de 16 % .. 

Avec tige supplementaire de 20 % pour la vessie 

Nota. — Nous faisons les curettes et bistouris uretraux avec patte en coeur dans toutes les formes des figures 


. 16 » 

■ en plus 6-50 


de rURETRE et de la VESSIE 


Pince uretrale demontante pour corps etrangers (fig. 1629). 16 » 

6-50 — — porte-coton du Guyon. 10 » 
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URETROTOMES 



URETROTOMIE EXTERNE 



Catheter cannde du P' Guyon (fig. 1915). Pour catetlrisme retrograde. 

Gonducteior de Syme simple. 

— _ avec bougie conductrice. 


5.50 

7.50 



Benique cannele creux a robinet du D'’ Cathelin (fig. 2038 ), pour uretrotomie exteme .. 15 » 

Sonde caunelee, conduite en argent, du P' Guyon, avec bougie conductrice. 9.50 

La mtme, sans bor^e conductrice. 7 » 
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EXPLORATION DE LA VESSIE 


Exploratetrr vesical A 
du P’’ Guyon, 4 nume- ^ 
ros (fig. 2067). 

Prix . 6.50 


de Thompson, ave 
poussette (fig. 1908). 


LITHOTRITIE 



Brise-pierre a bascule de Collin (fig. 1632), 000, 

Mors fenetres (fig. 1633) . 

Mors plats (fig. 1634). 

Brise-pierre n“ 3, pour les gros calculs, avec poigne 



Brise-pierre du Df F. Cathelin a manches et poignee polygonaux 
(fig. 2042), 00, o 1/2, I. I y2> 2, 2 3. 

Mors feuetres (fig. 1633) .. .. 110 » 

Mors plats. 100 » 



Sonde evacuatrice du pi" Guyon, avec 
mandrin flexible (fig. 2075) a grande cour- 

bure, metal argente .. 

Les mimes, a petite courbure . 

Meatotome a bascule du P'' Guyon (fig. 1630) 


du Catalogue genersil 


Aspirateur des graviers du pr Guyon (fig. 2253) 

Verre de rechange pour aspirateur. 

Aspirateur des graviers du pr Guyon, petit module pour 

les malades. 

Aspirateur des graviers du D^Duchastelet (fig. 2074) .. .. 

Verre de rechange pr aspirateur — . 


SERIINGUES 
vesica les 


I d* mstrximents de cMrurgie 
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TROUSSE pour LITHOTRITIE 


Boite metal nickele, 450X i8o >• no, avec 3 plateaux superposfe et dievalets, gaine 
Elle contient: 

I meatotome . 

I marteau en bronze mou. 

3 Uthotriteurs du Guyon, fenetres n°s o, 11/2 et 2 . 

1 lithotriteur a mors plats n° 1. 

2 sondes evacuatrices a petite courbure n®® 23 et 25. 

2 sondes evacuatrices a grande courbure n®® 24 et 26. 


240 

70 

40 

40 


Soit un prix total de 800 fr. 


1 pince uretrale. 

2 setingues vesicales du Gay on. 

I aspirateur des graviers du P*' Guyon. 

4 sondes a bequilles n®" 20, 21, 23 et 25. 

7 bougies olivaires n®^ 19, 20, 2T, 22, 23, 24 et 2 

3 sondes en caoutchouc n®® 18, 19 et 20. 

3 exploratems metalliques du P’’ Guyon 


213 

16 

54 


8.75 

3.75 
19.50 


SEPARATEURS des URINES 



CYSTOSCOPES 


Ees cystoscopes qui suivent sont de la marque « Wolff » Ils sont actuellement consideres comme ,les 
rents systemes optiques de la marque «Zeiss.) qui leur donnent avec I’image redressee, une lumtnostte et 


instruments les plus parfaits, grace a leur fabrication tr^s soignee et surtout 
une precision remarquables, en meme temps qu’un tres grand champ. 



en raison de leurs diffe- 


CYSTOSCOPES 


: fils conducteurs, piece a 


A- 1 . — Cystoscope d’examen de Nitze en boite bois 

et lampe de rechange (fig. 2076). 

Le mime, avec optique de Kollmorgen..' 

A- 2 . — Cystoscope d’examen du 0 . Ringleb, -- - 

boite bois avec fils conducteurs, piece a main et lampe de rechange (fig. 2076) .. .. ^ ■ 

Su-hpUment pour boite en metal nickele avec case perforce pour taoxymethylene • ■ - - ^ 

Le'cystoscope A-2 embrasse un grand angle et iouit d’une grande profondeur de champ. II sert pour 

Vexploration rapide. Sa clarte est la claHe normale. „ t.. , x, rte 

A- 3 . — Cystoscope d’exploration et d’examen du W 0 . Ihngleb. avec systeme optnm de 
Zeiss, en boite bois avec fils conducteurs, pEce - 


.. .. ’'110 
systtoie optique de Zeiss, 


n et lampe de rechange (fig. 2076) . *155 


D’EXPLORATION 

Supplement pour boite en metal nickele avec case perforce pour trioxymethjd^e .. .. *18 » 

Le cyst-oscope A-3 embrasse un angle de 75° dans Pair, tout en grossissant considerablement. 11 sert 
pour Vexploration rapide et Vexamen detaille de Vinterieur ^ la vessie qu’il montre grosst. Ce cystos¬ 
cope doit itre amene a la distance normale de I’objet examine. 

A- 4 . — Cystoscope d’ exploration du T)^ 0 . Ringleb, avec system.^ optique de Zeiss en boite 

bois et fils conducteurs, pEce a main et lampe de rechange (fig. 2076) . * 155 » 

SuppUment pour boite en metal nickele avec case perforce pour trioxymeth5dene .. .. * 18 » 

Le cystoscope A-4embrasse un angle de 65® dans Pair et donne un grosstssement considerable ; il fournit 
I des images d’une beauteremarquable. Ce cystoscope doit itre amene d la distance normale de Pobjet examine 
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CYSTOSCOPES (suite) 


Constantes mecaniques et optiqnes pour I’optiqne Zeiss des cystoscopes A. 2, A=3=A=4 seulement (Voirp. 23) 

A-2. 

A- 3 . 

A- 4 . 


24 ^ 

7 % =21 Charri&:e 

24 /m 

3,0 

23 c. 1/2 

7,6 % = 23 Charri^e 

- 4,6 

Clarte normale (diametre du cercle oculaire 2p, = . 

Champ vrai mesttre a la distance normale dans Tair dti cote des objets.. • 

2 % - 

1 34 % 

2% 

! 26 % 

2,6 % 

1 22 % 


Nota. — Cet instrument pent Hre considers 
comme le couronnement des efforts fails en vue 
d-’etabUr un cystoscope d’irrigation donnant pleine 
satisfaction sous Urns rapports. 

B- 1 . — Cystoscope d’irrigation 
du 0 . Ringleb avec optique de 
Xitze (fig. 2077),boite bois, fils con- 
ducteurs, pi^ a main, lampe de 

rechange . *142 » 

Le mime, avec optique de Kollmorgen 
(fig. 2077), boite bois, fits conducteurs, 
pi^ a main, lampe de rechange .. *155 » 

Lemime,a.voc optique de Zeiss (fig. 2077) 
boite bois, fils conducteurs, pWce a 

main, lampe de rechange. *192 » 

Supplement pour boite en metal nic- 
kele avec case perforce pour trioxy- 



Constantes mecaniques et optiques pour 
V optique Zeiss : 

I/Dngueur du cystoscope d’evacuation du mi¬ 
lieu de la fenetre jusqu’a la pi^ce de la pince 
22 %. I/3ngueur du systteie optique du prisme 
jusqu’a I’oculaire 26 % Vj. Diamttre du cystos¬ 
cope 7 %, 21 Charri^re. Diamtoe du syst^me 
optique 6 %, 18 Charri^re. 

tgw X 250 

Grossissement =- - -= 2,3 

pour la distance normale de 25 % mesures 
dans I’eau. 

Clarte normale (DiamStre du cercle oculaire 
2 P, = 2 %. Champ vrai mesure a la distance 
normale, dans Pair, du cote des objets ; 20 %. 



CYSTOSCOPES POUR LES URETERES 

C-l. — Cystoscope de Nitze-Albarran (fig.2254) p'^un cathet^re avec optique de 

Nitze, en boite bois, avec fils conducteurs, pitee a main et lampe de rechange *176 » 

Le mime, pour <un cathetere avec optique de Kollmorgen, en boite bois, avec 

fils conducteurs, pidce a main et lampe de rechange. -.. ,.. .. .. .. *188 » 

Le mime, pour im cathetere avec optique de Zeiss, systeme Ringleb (fig. 2254) *230 » 

Le mime, pour deux catheteres avec optique de Zeiss, systeme Ringleb .. .. *250 » 

Supplement pour boite en metal nickele avec case perforce pour trioxymethyl^ne .*18 » 
Le Cystoscope du Dr Oppenheimer est une combinaison du cystoscope de Nitze- 
Albarran, qui permet d’adapter a volonte sur le meme cystoscope ; 1 ° une chemise metal- 
lique a gUssi^re pour catheterisme simple; 2° une chemise metallique a glissiere pour 
catheterisme double. De plus, son optique est demon table et la longueur de I’appareil est 
plus grande que dans les cystoscopes ordinaires. ■ 

Complet avec optique Zeiss. . . . *317 » 


CYSTOSCOPES D'OPERATIONS. Envoi sur demande de la notice speciale. 
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CYSTOSCOPES pour les URETERES avec dispositif pour IRRIGATIONS 



C- 2 . Cystoscopy a cath.eterisme des ureteres avec dispositif pour irrigation, modele I C- 3 . Cystoscope a cath^terisme des ureteres avec dispositif pow irrigation, modele 
■pour cathHerisme- simple, en boite bois, avec optique syst&ae Nitze fils conducteurs, pitee a pour cathHerisme double (fig. 2078 ), en boite bois avec fils conducteurs, piece a mam et lampe de 

main et lampe de rechange. . . . *180 » rechange, avec optique, syst^e Nitze. 

Le m'eme, avec optique Kollmorgen . *192 » Le mime, avec optique Kollmorgen .» 

Lc avec optique Zms, systeme Ringleb. .. . *235 » Lc avec optique Z^iss, systeme Ringleb .. .. ■■ ■■ . ioK 

Supplement pour boite metal nickele, avec case pour trioxymethylene . *25 » I Supplement pour boite metal avec case perforce pour tnoxsmiethylene . M » 

Ces cyBioscopes simples ou doubles reunissent deux grands avantages. lls permettent grace d la soupape automatique, d’echanger avec precision lesmandrins et possedent un dispositif d’irrigation Ires efficace. 
Dans le cystoscope double, les deux catheteres sont separes par une paroi au moment de leur introduUion, ce qui evite le frottement des deux catheteres Vun contre Vautre. Lorsque les catheteres doivent rester a demeure, 
on retire Voptique ; tout le tube du cystoscope est alors disponible pour les catheteres, ce qui permet de les faire rentrer facilement pendant que le medecin retire IHnstrument. 


Constantes m^caniques et optiques optique Zeiss des cystoscopes C=l, C=2, C=3 et Oppenheimer 


Rongueur du cystoscope du bee d’Albarran jusqu’au conduit par lequel s’introduisent les catheteres . . 

I,ongueur du cystoscope du prisme jusqu’au conduit par lequel s’introduit le cathet^re. 

lyOngiieur dn systtoe optique du prisme a I’oculaire . 

Diametre du cystoscope d’uretSre. 


Diaintoe du systdme optique . 

Grossissement pouj- jg, distance normale 25 X. mesures dans I’eau . 

y 

Clarte normale. (Diametre du cercle oculaire 2 p ) _ — - 

Champ vrai, mesure a la distance normale dans Tair du cote des objets .. 




OPPEISTHEIMER_ 



Aibarran simple 

Aibarran double 

pr catheterisme 

p' catheterisme 
double 

C-2 

C -3 

19 % 

8,40; 6,10 % 
= 22 charrite 

19 % 

-8,40:7,50% 

= 24 charriere 

18 % 1/2 

27,2 

8,90:7,10% 
= 24 charriere 
4,5% 

18 % 1/2 

27,2 

8,70:7,15% 

= 24 charriere 
4,5 % 

18% 1/2 

25%y2 

8,30 :6,30% 
= 22 charriere 
5% = i5charr. 

18 % 1/2 

25 % 1/2 

8,40; 6,30% 

= 22 charriere 
5%y2=i5char. 

2,3 

2,3 

1,5 

1,5 

2,3 

2.4 

2% 

20 % 

2'o% 

2% 

26% 

2% 

26% 

2% 

20% 

2% 

20% 


G.5. Cystoscope a catteterisme simple avec mandrin articule d’Oberl^der double 
volant, dis^isitif a irrigation avec optique syst^e Nitze, en boite bois, fils conducteurs, 

pitee a main et lampe de rechange. » 

Le mime, 3.-vec aptiqne: Kollmorgen .'. * 

jLs avec optique Zms, systime Eingleb .. -■ . iSr 

Supplement pour boite metal nickele avec case pour trioxymethylene . 63 » 

Ee diametre du cystoscope C. 5 est de 22-23 charriere et celui du C. 6=23 charriire. 


C-6. Le mime, a catheterisme double avec optique Nitze . *230 » 

Le mime, avec optique Kollmorgen . *243 » 

Le mime, avec optique Zeiss . *285 » 

Les cystoscopes C-$. et C-6. sont utiles, dans les cas d’introductions difficiles et particulierement 
les -prostates saignantes, la partie optique s’introduisant avec la lampe. De -plus, le mandrin d’Oberlander 
facilite Vintroduction, le bee etant dirige vers le bas, ce qui evite toute rotation de Vinslrument autour de 
son axe et rend de grands services pour les catheteres destines a rester d demeure. 

Vintroduction des catheteres se fait par le haut ce qui donne une plus grande facilite d-l’operateur. 
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Le mi-nw, avec optique KoUmorgen 
— ' — — Xitze.. 

Supplanent pour boite en metal 
nickele avec case poiir tiioxyme- 

thyl&ie.. 

Combinaison n° 2, comprenant 
un cystoscope ureteral double, un 
cystoscope d’exploration laveur, 
une pi^e de lavage double cou- 
rant,rme pi^ce de lavage simple, et 
rme partie optique Zeiss, en boite 
bois avec fils conducteuis, piece 
a main et 2 lampes de rechange. 
Le mime, avec optique • KoUmorgen 


La combinaison que nous presenions ci- 
dessous permet de remplaxer le cytoscope d’exa- 
men d irrigation et le cytoscope d catheterisme 
et irrigation par un disposfitif n’utUisant 
qu’une seule partie optique. 

C^te combinaison composee de pieces des 
cystoscopes B. i et C. 2 ou B. i et C. 3 per- 
met de faire Vexamen avec ou sans irrigation 
et le caLheterisme des ureteres et realise une 
economie de 137 fr. 50 provenant de la 
suppression d’un systeme optique, d’une boite 
d'une paire de cordons et d’une piece de contact. 
Combinaison n° 1 comprenant un cystos- 
cope ureteral simple, un cystoscope d’ex¬ 
ploration laveur, une pi^ de lavage, 
double CGurant, une piece de lavage simple 
et tme partie optique Zeiss, (fig. 8888), en 
bcnte bois avec fils conducteurs, piece a 
main et 2 lampes de rechange .. *285 » 


Supplement pour boite en metal 
nickele avec case pour trioxyme- 

thyl^ne. . *27 

Pour les constantes mecaniques et optiques 
(Voir pages precedentes, B. i C. 2 et C. 3). 


Cystoscope a photograpluer du D'’ Freudenberg, en boite bois complet avec 12 films . 

Cet instrument est monte avec 2 lampes ce qui donne une clarte 2 fois plus grande et eli 
un tirage. Grace a ces dispositifs on arrive a photographier I’intteeur de la vessie dans cer 


presque compldtement les ombres portees. ba chambre 
cas diffidles, inabordables autrefois. 


' le systeme optique qui la porte et possMe 


Sondes uretdales ordir 
ou a bout coupe. 


Sondes uretdales gradUees du Pr Albarran cylindriques *4.25, oli 

du bout. .. 

Sonde ureterale a bout coupe, graduee zebree du P>^ Albarran (fig. 2 

Explorateur ureteral gradue zebre du Pasteau • . 

Sondes ureterales opaques graduees pour la radiographie 
Tubes du D' Desnos, pour la sterilisation des sondes uretdales au t 
_ avec godet perfore en porcelaine, longueur du tube en verre o’"85.. 
Etuves dectriques a tempdature constante pour la sterilisation des c 


percees 


Seringue pour lavage des ureteres et 

argentees . 

Seringue du D'' Pasteau pour le lav; 
chouc, contenance 100 cc. 


modde 


itable stWlisable, piston 


montiues 


des uretdes (fig 2173), monture argentte pistor 
.. 34 » I La mime, de 50 cc. 




cystoscopes (V. paj 


Seringue du Boulanger (fig. 2100), 
La mime, a compte-gouttes. 


pour lavage du bass 


itiUati 


Tube portatif stf 
transport facile 
de contaminatic 


sable du D'’ F. Catelin, 
ratique du cystoscope a 


oscope 


de rechant 
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taille hypogastrique 




Tube double du pr Guyon, 


Benique cannele ere 
Sonde a robinet ordi 


robinet du Dr Cathelin (fis 


Ballon de Petersen (fi: 
2263) contenance; 20 
300, 400, 300 gr. .. 
Ecarteur a petites valv< 
droites du Gatheli 


Tenette droite (fig. 1909) 

4 grandeur.s. 

Tenette courbe, 4 gran- 


Ertzbischoff 


Robinet 


TAILLE 

PERINEALE 


catheteris 


Gorgeret conducteur en ebme ... 
Lithotome simple du frAe Come 
Lithotome double de Dupuytren 


grandeur 

grandeur 


Tenettes droites, 
Tenettes courbes, 
Canute a chemise 


PROSTATECTOMIE 


Da branche rectale fi- 


Mensurateur 
intra-vesical 
du Dr Cathelin 




Branch 


Desenclaveur du D' 
F. Cathelin pour la 
prostate . . 70 ■ 


Tracteur-Desenclaveur de Young 









Pince du pr Kocher, 16'^ 


Kocher 


rUMEURS DE LA VESSIE 


Pince tr& courbe du Professei 

— clamp coudee (fig. 1650) 

— en coeur longues 
ovalaires a mors.fenetrees. 


Guyon (fig. 19] 


Pince antiderapante du 
D' f. Cathelin (fig. 

2041). 7.50 

Pince coupante .. 20 » 


Valve 


Pince de Museux 
griffes(fig. 1701). 
Pince de Museux 
griffes (fig. 1703) 


Ecarteur vesical a j 
crochets suspenseui 
a cremailldre du 
(fig. 2039) .. .. 


stites valves et a 
avec depresseur 
Dr F. Cathelin 


Ecarteur vesical du Profes 
Legueu, avec boutons sus 
seurs et depresseur (fig. 2270) 


Ballon de Peters 


Tenaculum du 


c) courbures 


Curettes 




Tube double du P' 


Valve recto-ooccygienne du 

Dr Proust ... . 16 

Ecarteur bulbaire du Dr 

Proust. 18 

Pince coud^ du Dr Proust, 
pour I’artdre prostatique .. 10 


PROSTATECTOMIE (suite) 


Pince a cadre du Dr F. Cathelin pour j 
la prostate (fig. 2045) .. .. 15 . 


DRAPIER et FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS 





























A N U S 


RECTUM 



Doigtiers du pr Legueu, ; 
page 15 ). 

Appareil en caoutchouc, avt 
nir les hemorrhoides (fig. 70) - 
Sonde cannelte en argent, de Larrey .. 
Speculum Fergusson, a glace 
Speculum Fergusson- en metal nickelc 
Speculum bivalve de Ricord. 


Fig. 70 

prot^e-main {v< 


ceinture, pour mainte- 


Speculum bivalve, du C Halle (fig. 1887) pour 1 ’ 

Speculum d’Amussat. ^ 

— grillage de Fournier.. . 15 

Dilatateur de Nicaise, a trois branches 
Dilatateur de Trelat, a deux branches (fig. 1888) .. 

Le mime, avec cr^maillere 
Valve courbe en acier, pour examen rectal. 


Dilatatetirs ou mandrins, de He gar (fig. 
1680), en metal nickele, graduespar mil¬ 
limetres. Serie de 29 mandrins de Hegar, 
simples, en metal nickele, assortis de 2 a 
30 %, dan s rme boite en maillechort nic¬ 
kele . 

Du no 2 au n^ 5. la piece 

n no 9. — 


Du r 
Du I 


u n® 15.. 


3.50 
4 » 

4.50 
5.25 




Pince isolante de Langenbeck 
Bougies dilatatrices en caoutchouc a 

pie, du n® o au n° II . 

Bougies dilatatrices en gomme, du n® i 


Canule rectale de Condamin. 

Canule pour enteroclyse, mod. Drapier 
et Fils, a 2 trous, avec jet recurrent, 

longueur 35 % (fig. 76). 

La mime, longueur 60 %. 


Dilatateurs de Hegar doubles en metal nickele. 

. 2.50 

. 2.75 

. 3.25 

. 3.50 


— 5—6 . 

— 7—8 . 

— 9—10 


— 27—28. . 7 • 

— 29—30. 8 » 

Serie complete de mandrins de Hegar doubles, du 

n® 3-4 au n® 29-30, en boite metal nick. 120 » 




Fig. 2201 

Canule en caoutchouc, a double courant du D'' Boulanger, (fig. 
2201) pour irrigations rectales. 


Fig. 1889 


Canule rectale du pr Albarraii 
(fig. 1889), a double courant, pour 
irrigations chaudes. 

n aene, pour le rectum 


Gorgeret e 



Fig. 76 


30 


DRAPIER & FELS, 41, Rue de Rivoli, PARIS 






































RECTOSCOPIE 


Tubes rectosoopiques gradufe du Dr Bensaude, modae 
simple avec mandrin et pavilion d^ontable oxyde (fig. 2276 


Tubes rectosoopiques gradufe du Pr Kelly a 
et pavilion nickele. 

, 20%x27%. 

\ 2p%X24%. 


Trousse d’urgence du Dr Nogues, 
en boite metal nickele, support mo- 


I M&itotome. 

3 Explorateurs du Pr Guyon... 
I Ditbotriteur mors plat 11“ i % 
I Sonde evacuatrice a mandrin 
I Pince a corps etrangers. .. 
I Uretrome de Maisonneuve . 

I Trocart.■ .. 

I Petite boite metal nickele 
de 165x85x20 .. .. .. 


1 Sonde cannelee en arge 

2 Stylets en argent .. 

I Pince a dissection .. 

1 — a dents de souris 

2 Pinces hemostatiques 

I Housse en fort cuir I 


Miroirs et accumulateurs pour VMairage, 


TROUSSES POUR LES VOIES URINAIRES 




6.50 Trousse de ville du Dr Nogv 

pons gaze, compresses, etc 


Nota. — Nous etahlissons 


.■ ".. '' " ■ Fig. 2283 

3S se composant de 4 boites en metal nickele dont i pour les sondes, i pour tam 
pour les instruments etipour les seringues, avec 2 flacons (fig. 2282 et 2283) 
flaconsl reunies tianc une enveloppe en toile de chasse avec courroies et poignee 112 

_ dans une trousse en maroquin ou en cuir havane . 125 

Missons d la volonte de MM. les Docteurs toutes les compositions de trousses. 


Trousse d’urgence de ville du 
Dr F. Cathelin pour I’examen ex- 
temporane d’un malade urinaire 
retred-prostatique, calcnileux : 

I Tube a sondes gros modde 
avec boucbon a panier pour 
trioxymethyldie .. .. '' 3.75 

I Explorateur-resonnateur du 

pr Guyon . 6.50 

I Mandrin courbe du pr Guyon ^ 

I Mandrin coude du pr Guyon 

avec cone a vis. 4 » 

I Seringue vesicate tout mdal 
argtee 150 gr. avec 3 embouts 34 » 

1 Boite metal nick.iqox 55X45 

pour petits accessoires .. .. 8 » 

2 Cases pour fiacon a I’huile .. 


I Boite metal nick. 450 X140 X 50 
avec cbevalet pour les ins¬ 
truments ci-dessus .. .. 52 

I Housse en cuir havane avec 
comp*pr tube a sondes souiUees 32 
I Tttbe pour sondes souillees 
avec bouchon. 3.7 


INSTRUMENTS et ACCESSOIRES pour la PRATIQUE URINAIRE 
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CENTRIFUQEUR 



Ml S 


ALBUMINIMETRE 

ANALYSE DU SUCRE — VERRERIE GRADUEE 


PORTE - FLAGONS 


AUJumiiiiinetre d’Esbach. 

pied bois (fig. 356) .. 2 » 

Le mane, perfectioime.. 7 » 

Appareil completpour 

analyse du sucre .. 30 » 

Verres gradufe a pied 
(fig. 358), (xmtenaiice 
30 grammes .. 

Lesm^mes, 60 grammes 

— 125 — 



Bocaus: gradties pour urines 
(fig- 357 ). 

2 litres. 3.50 

3 —. 5-25 


Eprouvettes a pied et a 
diviseepar centimetre 




Fig- 358 


Fig. 22?8 


Porte-flacons en metal nickele, 
avec 5 flacons de 15 gr. en verre 
blanc et de conleur (fig. 2288) 

bouches a i’emeri. 

Le mane pour 6 flacons sur 2 ran- 

gees a plat.' 

Le mime pour 10 flacons a plat .. 
Etagere en metal nickele, pour 
12 flacons sur 2 rangtes .. 

Le meme, p^ iS flacons sur 3 rangs 
Flacons en verre.. . . la pi^ce 

— av. etiquette gravee — 


15 » 
18.50 


Centrifugeur a main a i vitesse, tete 
a 2 tubes, complet (fig. 2287) avec sa 
presse pour fixer a la table. 

Module soigne 50 » | Mod. ordinaire 35 
Le mime, avec tete a 4 tubes. 42 


Centrifugeur a main a 2 vitesses 
permettant I’emploi de I’hematocrite. 
Complet avec hematocrite : 

Modele ordinaire 55 >>1 Module soigne 90 
Le mime, avec tete a 4 tubes .. . . 62 


BOITES A OUATE 


Centrifugeur bydraulique marchant 

sur pression de 15 a 20 metres .. .. 42 

Le mime avec tete a 4 tubes. 50 

Centrifugeur electrique pour cou- 
rant continu no v., 4 tubes de 15 c ‘ 
toumant a 3.200 t. en protect, ferme 140 
Avec protecteur. Supplement. 25 


Le mime pour courant altematif, 42 on 

50 periodes, Sans protecteur .. .. 150 » 

Avec protecteur . 175 » 

Rheostat de demurrage special pour 

centrifugeurs. 50 » 

Tubes d’iuminium avec bague . . .. 1.50 

— pour hematocrite gradue . . .. 1.75 



BOITES 

FLACONS 





Fig. 2008 


Boites cylindriques, demi- 
cristal blanc ou jaune, cou- 
vercle plat, rode (fig. 2008). 

Diam^tre.Piix 

50 %.* 1.30 

70 —.* 1.50 

‘90 —.* 1.80 

no—.* 2.25 

120 —.* 2.75 

150 —• • * 3.25 

Fig. 2009 

Flacons en verre, a large ou- 
verture (fig. 2009), bouches 
emeri. 

15 gr. * 0.60 125 gr. *1.10 

30 gr. *0.70 155 gr. * 1.40 

45 gr. * 0,80 187 gr. * 1.50 

60 gr. * 0-90 250 gr. * 1.70 

90 gr. *1 » 


BOCAUX EN VERRE 

Bocaux en verre, dits « conserve 
forme bourse a pied (fig. 2010), p* 
ouates, bandes, compresses. 


r>iam 

«vec CO,IV 

sans couv. 

Prix 

87 % 

190 % 

135 % 

*1.75 

102 — 

215 — 

165 — 

* 2.25 ^ 

115 — 

260 — 

190 - 

*3 » 

127 — 

285 - 

215 — 

* 3.50 

142 — 

320 — 

245 — 

* 4.25 

155 — 

350 — 

270 — 

* 5.25 

170 — 

■385 — 

290 — 

* 6.50 

183 — 

425 — 

325 — 

* 8.50 

Coton 

bydrophile chirurgical. 

lekilo 


sterilise en etui de 80 gr. 

— — — 160 gr. 

— en piece, le m^tre. 

— sterilisee en flacon, de i metre. 
Flacon de 9 compresses de gaze sterilisee, 40 x 65.. 

6 — — — 65x65.. 


Gaze 
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PLATEAUX ET CUVETTES 




Cuvette ovale en 1/2 cristal 260%X igo% 

I^a piece (fig. 2289). * 3.50 

Cuvette a pansements ovale emboutie, 
fond rond, email blanc, bord bleu. 
I^ongueur 250 profondeur 60 

capacite i litre %. * 3.25 

La mime, plus grande, longueur 270%, 
profond^ 100%, capacite 3 litres *4 » 

Cuvette a pansements ovale emboutie, 
fond plat, email blanc, bord bleu. 


Plateaux rectangulaires 'en'tole 
forte emboutie, emailleeTblanc, 
bord bleu (fig. 2003) 


Serie allongee (fig. 2001) 
(Modele courant recommande) 


Serie ordinaire 

Long' 

Largeur 

Hauteur 

Prix 

hong' 

I^argeur 

Hauteur 

Prix 

200 

no 

30 

*3 » 





220 

120 

32 

* 3 . 2 n 

200 

140 

30 

* 2.50 


130 

34 

* 3.50 

220 

160 

33 

*3 » 

260 


36 

*4 » 


180 

36 

* 3.50 

280 

150 

38 

* 4.50 

270 

210 

39 

*4 » 

300 

160 

40 

*5 » 

300 

240 

42 

*5 » 

330 

170 

42 

* 5.50 

330 

270 

45 

*6 » 

350 

180 


*6 » 

400 

300 

48 

* 8.50 



46 

* 6.50 

450 

350 

51 

* 10.50 

450 


48 

* 8.50 

480 

1 380 

54 

* 12.50 

1 500 


50 

* 9.50 


Bassins triang. emaiUes (fig. 2000). La pie 
\ Bassins triangulaires en verre. — 


Bassin fleche en porce- 
laine (fig. 277). Petit mod. 
se glissant facilement sous 
lesmaladespour uriner. G » 


URINAUX A MAIN 


Fig. 277 




f URINAUX 
POUR FEMMES 

k Pour le jour 

® Urinal portatif de 

1 I jourpour dames, tout 
1 1 en caoutchouc 20 » 
Urinal portatif de 
I I jourpour dames, mo- 
L d61e DE-4PIER et Fils 
m genre (fig. 66), avec 
V?1 tele a coulisse et cein- 

U) tureelastique demon¬ 
ic table .. • • 25 » 


Urinal a main en porcelaine p’’ homme. 2.50 

— — en caoutchouc (fig. 68 &is) 

pour homme. 7 » 

Urinal a main en caoutchouc (fig. 68), 

pour femme, module depose.10 » 

Urinal en email, pour honune. 7 » 

— — femme. 8.50 

Urinal a main en verre du D' Duchas- 
telet, pom: recueillir les depots 
gravier (fig. 2290).10 » 


Bouteille en caoutchouc (fig. 65) avec larg 
goulot et bouchon, recouverte d’une che 
misette, pour mettre dans la poche 01 

sous roreUler.12 

Non couverte de toUe. 10 

Bouteille forme spedalep'’ dames.. 12 

Bouteilles ordin. sans bouchon, de 6 a 8 


Fig. 68 Ms 1 personne. 

PARIS 


URINAUX POUR FEMMES 

Pour la nuit 

Urinal portatif denuit pour dames (fig. 67) 
Ce modae constitue un appareil d’une 
appUcation sure a la fois pour le jour^et 
la nuit .. . •• 40 » 

MESURES 

Dormer la circonjirence du corps prise sm 
les hanches, et la hauteur approximative de la 
personne. 


Bassins reniformes ou 
haricots (fig. 2002) 
Email blanc bord bleu 
20% .. .. * 1.75 

25 — . - .. 2 » 

30 — .. .. * 2.50 

En caoutchouc durd 






















URINAUX PORTATIFS POUR HOMMES 


Urinal de jour, modele 
Drapier et Fils (fig. 6o) 
en caoutchouc pur, re- 
couvert d’une chemisette 
en tissu peau de diable. ! 
UrinEil de jour tout en 
caoutchouc (fig. 6i) avec 
petite poche suspensoir. 
Avec moyenne poche sus¬ 
pensoir . 

Avec grande poche sus¬ 
pensoir . 

Urinal ordinaire tout en 
caoutchouc sans poche 

suspensoir. 

Urinal special pour les 
ecdesiastiques, ne depas- 
sant pas la jarreti^re 
(fig. 62). 



Joindrea toutesles demandes 
d’urinaux la circonfdence du 
corps prise sur les hanches, la 
hauteur approximative de la 
personne, le volume des parties 
(moyennes ou grosses), la lon¬ 
gueur de I’entre-jambe au sol. 

Pour I’urinal (fig. 64), ajou- 
ter la circonference des parties 
prise sans serrer a I’endroit ou 
elles s’attachent au corps. 



SUSPENSOIRS POCHES MOBILES 

AVEC OU SANS SOUS-CUISSES 
entierement tricotes k la main, brevetfe 
s.g.d.g., sans couture, en coton, en fll ou 
en soie. Ces suspensoirs, d’un nettoyage 
facile, sont aussi doux que d’un bon main- 
tien. I,e dispositif de leur moyen d’attache, 
compose de trois rangfe de boutonnieres, per- 
met la variation de leur tailleet de leur forme, 
(fig. 102) 

EN COTON ET EN FIE 



Prix des poches 
(Ee n" 9 correspond 
a la taUle moyen n e.) 

(Ee n° 24 correspond 
au volume 
d’une tSte d’eaifant) 


Prix des \ Ela^ques etroites.. 
Centures jl _ • • 



. 9 francs et au-dessus. 

j Tricotees coton 1/2 larges .. 4 » 

— larges.5 » 

1 Tricotees soie. 8 » 



Pour la nuit 


Urinal de nuit pour hommes, 

caoutchouc fort (fig. 63).. .. 25 » 

Cet appareil ne peut Hre employe utile- 
ment que chez des hommes encore jeunes. 


Urinal 'de nuit, special pour vieillards 
(fig. 64) 

Cet appareil, qui est le dernier module 
cree, donne les meilleurs resultats par- Fig. 63 
tout oil, par suite de la conformation 
ou de la diminution des parties genitales, I’emploi des urinaux 
ordinaires a echoue. 30 » 


Le mime pour enfants 


25 


SUSPENSOIRS 


fituis de proprete tout en caoutchouc pour preserver le linge des 
taches dans les affections veneriennes ou pansements Icxiaux, sans 

ceinture, pouvant s’adapter sur un suspensoir (fig. 2291). 1.50 I 

Avec ceinture. .. 4 


SUSPENSOIRS POCHES FIXES 

AVEC OU SANS SOUS-CUISSES 

Ces suspensoirs, en tricot au metier, se construisent avec ceintures entierement . 

en toile ou demi-elastiques et se font en plusieurs qualites. 2291 

o ^ 1. - j Ceinture toUe, jusqu’au n® 4. 1.25 

2® Qualite j — taille hydrocile, n“ 5 au 9. 1.50 

(ecrus) j Ceinture i J2 elastique, jusqu’au n“ 4 .. 1.50 

( — taille hydrocele, n° 5 au 9. 1.75 

i Ceinture toile, jusqu’au n“ 4. 2 * 

I'® Qualitel — taille hydrocele, n<> 5 au 9 2.50 

(gris fort) j Ceinture 1/2 elastique, jusqu’au n<> 4 . '. 3 » 

r — taille hydrocele, n** 5 au 9 3.50 

Blancs. Ceinture toUe, jusqu’au n° 4. 2 50 

— — taille hydrocele, n° 5 au 9. .. 3 » 

Soie rose. Ceinture toile blanche, jusqu’au n“ 4 .. .. 4 » 

Fig. 105 — — — taille hydrocele, n“ 5 au 9 4.50 
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SUSPENSOIR 



Fig. 273 


Suspensoir duD‘'Horand, pour orchite (fig. 273) 6 » 

Grand calegon elastiijue du D"" Pasteau pour 


suite d’orchite. En tissu ordinaire. 80 » 

En tissu fin. 90 » 

En tissu a jours. 110 » 

En tissu de soie. .. .. 150 et 180 » 



SUSPENSOIRS 


Fig. 274 


Suspensoir en caoutcliouc pur (fig. 274). 


Pour enfants. 4 

Pour adultes. 6 

Grandes tailles. de 8 a 20 


Fig. 387 

Suspensoir avec poche triangulaire et 
bavolet mobile recouvrant la verge, 
ceinture et sous-cuisses en tissu elas- 
tique (fig. 387). 5 » 


APPAREILS centre I’ONANISME 



Appareil contre I’onanisme sexe 
masculin (fig. 369). 

Enfant Adulte 
Avec godet nickele. 110 » 120 » 
— argent. 150 » 180 » 
Appareil contre I’onanisme avec 
ceinture cuir moule et godet 

argent dore. 280 » 

Gants contre I’onanisme pour 
enfants, en crin blanc trte dur, 
tricote, garniture toUe interieure 
et lacets pour serrer aux poi- 

gnets. la paire 10 » 

(Indiquer I’age de I’enfant). 


Appareil contre I’onanisme sexe 
feminin (fig. 370). 

Enfant Adulte 
Avec godet nickele. 100 » 110 » 
— argent . 140 » 170 » 
Appareil contre I’onanisme avec 
ceinture cuir moule et godet 

argent dore. 270 » 

MESURES : Donner la circonfe- 
rence du bassin, la circonference 
des cuisses, Vdge et le sexe du 
sujet. Pour les garfons, donner la 
longueur de la verge, la hauteur 
et la circonference des parties, el 
si possible le moulage. 



SPERMATORRHEE 

Ganule rectale du P^ Albarran a double courant pour irrigations chaudes (voir fig. 1889, pagers). 

— Dr Boulanger — — ^ . 

Appareil a griffes de Niick pour la spermatorrhee.. • • • • _. 

Compresseur prostatique de Trousseau pour pertes seminales. 

ENVOI SUR DEMANDE DU CATALOGUE GENERAL DE CHIRUR GIE 


ilODELE DRAPIER & FiLS 

enjierement elastique 

(MODELE depose) 



Fig. 107 

Ce suspensoir, entierement construit 
en tissu elastique large et trte souple, 
assure une parfaite contention des par¬ 
ties qu’il ramtoe en avant et relive sur 
le pubis, les mettant ainsi a I’abri de tous 
les chocs et assurant rme suspension tres 
effective, sans aucune gene dans les exer- 
cices les plus difficUes ou les plus violents. 

Par son adaptation et sa construction 
speciales, n’etant pourvu d’aucun bou¬ 
ton, agrafe ou boucle, il se moule com- 
pletement au corps et se dissimtile meme 
sous un maillot. 

Suspensoir coton ecru, Drapier&Eels 


2« qualite . 6-50 

Le mime, en soie. 12 » 

ire qnaUte, tisse au metier .. .. 12 » 

Le mime, en soie. 18 » 


DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS 
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DERMATOLOGIE 



Fig. 2293 

Scarificateur de Laillier (fig. 2293) . 


Fig. 2294 

Curette tranchante ronde, pour lupus (fig. 2294) 


Fig. 1776 

Curette tranchante ovale, poru lupus (fig. 1776) 


Bistouri droit (fig. 1808) . 

Le mhne, convexe. 

Scarificateur pour dermatologie a 3 lames 



4.50 



Thermocautere avec man- 
che carburateur, soufflerie, 
reservoir a essence nickele, 
lampe nickelee, le tout dsins 
une trousse maroquin, sans 


aucun foyer . . . . 19 » 

Petit couteau en pla- 
tine (fig. 1763).. .. 22 » 

Petite pointe en pla- 
tine (fig. 1762). . .. 16 » 

Cautere olivaire 

droit.21 0 

Le m&me, courbe .. 23 » 


Fig. 2297 

Aiguille du D' Brocq, en acier, pour aectrolyse et epilation .. 2 

La en platine iridie. 8 » 

Manch.e porte-aiguille pour epilation, avec mandrin de serrage 
en nickel et corps ebonite (fig. 2297I. 3.50 

Fig. 2298 

T U V X Y 



4.50 
450 
22 » 
26.50 
32 » 
40 » 


Nota. — En raison des hausses continuelles du 
platine, nous sommes obliges de majorer de ZO % 
momentanement le prix des instruments comportant 
du platine. 


Cauteres pour le lupus (fig. 2298) dorfe, 

T tJ. la piece 

VXY . . — 


Voir pour manches de cauteres, page 8. 
Voir pour tableaux pour cauteres page 17. 


4 .) 

5 » 
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MOBILIER CHIRURGICAL 



Fig. 1957 —■ Table en X. Position d’examen. 



TABLES D’OPERATIONS ET D’EXAMENS PLIANTES ET TRANSPORTABLES 


Table d’operations et d’exeunens pliatiie et portative, pieds en X en tubes d’acier 
avec entretoises de renfort; enticement laqufe et garnitures nickelees (fig. 1957 et 
1958 ). Malgre son prix trC avantageux, ce modCe, quoique l^er, est d’une solidUe 
extrime. Cette table permet les operations, lavages, examens, et donne la position 
de Trendelenburg. Elle se dCnonte et se remonte avec la plus grande fadlite. line 
fois pliee et prete pour le transport, elle forme un coUs aisement maniable du poids 
de 20 kil. environ, qui d’aiUeurs pent 6tre divise en 2 colis de 10 kil. chacun. Cette 
table rend de precieux services comme table de cabinet ou pour les operations 
d’urgence faites au dehors. 

Prix de la table, avec ^triers ou porte-cuisses.* 135 » 

Supplements pouvant etre ajoutes a la table (fig. 1957 ) : ^ 

Tiroir avec tubulmre de vidange rentrant a coulisse sous le sifige. * 12 » 

Matelas en feutre et moleskine.* 25 » 

EipauliCes coulissantes nickelCs. .; *1^ ’ 

Cadre vertical du Dr Huguier, pouvant s’adapter au bout de la table et lui 

donnant une grande stabilite .. .* 30 » 

Ta table en X donne en position etendue : long. i“78 : larg. o ”‘47 ; haut. o“88. 


Fig. 1958 — Table en X. Position de Trendelenburg. 


Table d’operation et 
d’examen (fig. 1959 et 
i960). Cette table, qui pent 
se plier aisement, est cons- 
truite en tubes d’acier la- 
ques, avec garnitures nic¬ 
kelees. Elle est d’lme grande 
solidite et- permet les prin- 
cipales positions operatoires 
et d’examen. Renversement 
instantane par une tige sur 
frein. 

Ea table (fig. 1959 et i960) est 
loumie avec une paire d’e- 
triers ou de porte-cuisses 
nickeles, montes sur douil- 
les a double direction, avec 
cuvette ovale coulissant 
sous le si^ge, tube caout¬ 



chouc de vidange 
et seau en faience. * 200 

La m&me, avec dessus 
en aluminium .. * 210 » 

Supplement pour 
epauUCes k coulis- 
,ses nickelCs.. .. * 18 

Matelas feutre et mo¬ 
leskine . * 25 » 

Pour les autres accessoires voir 
page 39 - 

Ea table en position etendue 
mesure i“8o de longueur 
o^si de largeur et o“89 de 
hauteur. 

Ea long.du dossier est de 0.83 

— du si6ge — 0.35 

— de la rallonge 0.58 
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TABLES FIXES 

POUR 

OPERATIONS ET EXAMENS 

Table de cabinet (fig. 3002 et 3003 ) pourvoies urinaires et gyneco¬ 
logic, permettant I’examen allonge, I’examen cystoscopique, I’exa- 
men gynecologique et les lavages. 

be dossier prend toutes les inclinaisons jusqu’a go°. 'L/e. si^e est a 
incUnaison variable. 

Cette table est foumie avec ime cuvette coulissant sous le si^ge, 
avec bonde et tube de caoutchouc, rm seau en faience a couvercle 
en entonnoir et une paire de talonnWres nickelees, montees sur 
douille a deux directions. *160 » 

Supplement pour epauli^res a coulisses nickelees. *18 » 

— — matelas feutre et moleskine. *25 ‘> 

Mesures de la table (fig. 3002 et 3003). 

En position etendue : longueur totale i^So ; largeur o“49; haut.o^Sq. 


Ea longueur du dossier est de.o'”83. 

— sidge — .o”35. 

— de la rallonge — .o™67. 


Table d’operation et d’examen 

(fig. 3000 et 3001). 

Cette table, enti&-ement construite en tubes 
d’ader soudes a I’autogdie, permet de faire 
tous les examens et les lavages; un petit 
volant de conunande de frein, place prte 
du dossier, pennet la position de Trende¬ 
lenburg avec une grande fadlite et securite. 

Cette table est foumie avec cuvette, couUs- 
sant sous le sEge avec bonde et tube de 
caoutchouc, seau a couvercle en enton¬ 
noir et une paire detalonnides oude porte- 
cuisses. *240 » 

Supplement pour epaulidres a coulisses nic¬ 
kelees . *18 9 

— pour matelas feutre et moles¬ 
kine. *25 •> 

Mesures de la table (fig. 3000 et 3001)., 

en position etendue : 
bonguem: totale i™75 ; largeur 0^45 ; 
hauteur o“85. 

ba longueur du dossier est de .. .. 0^75. 

si^e — .. .. o“35. 
delarallonge — .. .. o“63. 
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Fig. 3003 

















TABLE A POMPE A HAUTEUR VARIABLE ET A ROTATION HORIZONTALE 


Trendelenburg 


Cystoscopie 


Perin&ile 


T^GENDE 

A. CMssis articule pouvant pren¬ 
dre toutes les positions. 

a. Plateau articule. 

B. Plateau desmembresamovible. 

C. Plateau du si^ge a elevation. 

M. Manette commandant la ma¬ 
noeuvre et rimmobiUsation du 
chassis A. 

F. Frein immobilisanten rotation 
ou en elevation. 

D. Pedale dedescente de la table ; 
en lachant cette pedale, on 
obtient I’arret. 

P. Pedale qu’il suffit d’actionner 
avec le pied, de haut en bas, 
pour obtenir le mouvement 
d’ascension de la table. 

J. Supports a hauteur variable, 
permettant de placer a volonte 
le plateau B. 


Cette nouvelle table a 
pompe a hauteur variable 
et a rotation horizontale, ^ 
peut monter, descendre, 
toumer et donner rapide- 
ment toutes les positions, 
comme Ton peut s’en ren- 
dre compte par les petites 
figmes ci-contre, 

I,es mouvements dedes¬ 
cente et de montee sont 
trte doux et sans chocs, par 
suite de la pompe a huile. 

Ea table, dans sa position 
la plus basse, est a o"‘78 du 




Chaise aseptique (fig. 1996), 

laquee . *6.7S 

Chaise aseptique, 
si^e et dos plein .. *12 ^ 

Escabeau a 2 mar¬ 
ches (fig. 1995), en 

fersdemi-ronds,iaque * 20 * 

Tabouret fixe, laque * 14 
a haut. va¬ 
riable avis {fig.i997)- *22 1 
Tabouret a 3 pieds, 
avec vis longue .. * 25 ■ 

Tabouret bas et fixe, 
laque, pour chloro- 
formisateur .. .. * 15 ^ 

Aleze emaillee, grand 
mod^e, pour lavages * 35 
Taloimieres ordi- 
naires nickelees droi- 
tes ou coudees (fig. 

1999), sans douille. 

La poire .*16 

Taloimieres droites, 
longues, pour cysto¬ 
scopie. La paire. .. 20 

NoxA. — En raison 


ACCESSOIRES POUR TABLES D’OPERATIONS 


Hemiaire 


Douille applique, pour taloi 
droite ou coudee. La paire. * 
Taloimieres tournantes 
du D’’ Estrabaut. La paire * 
^2^ Porte-cuisse mobile, avec 

etaux et griffes. 

Porte-jambe americain, 
avec sangles. La paire .. * 
IT li Porte-jambe nickele, de 

I I |l Doyen. La paire .. .. * 

I I a Gouttieresnickelees, 

in \ duDrJayle,torumant 

I « s’inclinant a vo- 

I 1 lonte. La paire .. .. *60 1 

I 1 mimes, a double 

/I M articulation (fig.1998) 

La paire .*100 

^ Gouttieresnickel.de 

I Doyenmodifiees.Lap. *70 « 

L Gouttieres nickelees 

a double articulation. 

Fig. 199Z La paire .* 85 » 

-dessus sont major es momentanement de 10 %. 


maviTniim 

Cette table est fournie a’' 
porte-cuisses, porte-epaules 
cuvette a coiffisse (fig. 208 
Prix. *700 


Fig. 1996 
le la hausse 









Fig. 2049 — Peiale aa repos. 



Pedales porte—jamJje, modfle a cremaillo'e du D' F. Cathelin, se fix ant a n’iinporte quelle table d’exa- 
Tnen et peimettant la mise a angle droit de toutes les grandes articailations du membre infedeur, ce qui 
evite la fatigue du malade et le tremblement. On pent leur donner toutes les positions voulues, dans les 
deux sens, vertical et transversal (fig. 2049 et 2050.) 

Ptix des pedales nickel&s pour monter sur tables d’op^ation. la paire *100 » 

IndiqueT si ces pedales doivent Ure montees sur une table en bois ou sur une table en mMal. 


GUERIDONS ET ETAGERES 


Gueridon roulant 

en tubes d’acier 
laqufe, avev; 2 cu¬ 
vettes ejmaillees 
superposees de 
40x30 .. *45 » 

Le mime, avec 2 gla- 
ces [de 45X35- 
Prix .. .. *45 » 

Gueridon leger, en 
tole laquee, (figure 
1971) pour dispen- 


).75X 


•55, 


haut. 0.75.. 
Gueridon d’anes- 
thesie, roulant, avec 
3 cuvettes en cuivre 
nickele, 2 grandes 
et I petite, et i 
tablette inferieure 
en opaline, hauteur 
0.80 X 0.40 X X0.40. 
Prix.. .. *140 » 

Le mime, avec cuvet¬ 
tes en tole vemie 
et tablette du mi¬ 
lieu entole. *110 » 



% 


Gueridon en 

cornices d’acier, 
laque, avec deux 
tablettes en glace 
de 50X40. 

Prix . .. *47 » 

Le mime, avec 2 
tablettes en glace 
de 60x50. 

Prix.. .. *50 » 

Gueridon en tu¬ 
bes d’acier laques 

tablettes en glace 
(fig.i 734 ), 6 o ,^40 
Prix.. .. *50 » 

Le mime, avec ta¬ 
blettes opaline. 
Prix.. .. *65 » 

Gueridon rou- 
Fig. 1970 lant, en cuivre 
nickele, avec 2 
tablettes en glace. 


Gueridon roulant aque (fig. 1970), de 0.65X0.35, 
hauteur 0.85, en tubes d’acier laques, avec i glace a 
bords pohs, 2 cuvettes jumeUes emaillees et i tablette 50X40 
inferieure en tole laquee. ('Moiie/a recowwawiej *66 » 60X50 



mMPIERSFILS 


Fig. 2050 
Pedale inclinee. 



TABLES AVEC DESSUS EN LAVE EMAILLEE POUR HOPITAUX ET DISPENSAIRES 


Tables en tubes d’acier avec dessus en lave emaillee 0.75x0.50 

Avec une tablette en lave dans le haut seulement . *65 » 

Avec une tablette superieure et une tablette inferieure en lave. *90 » 


Nota. — Ln raison de la hausse sur les metaux el la verrerie. Us p>rix ci-dessus subissent une 


f°Xo. 5 o i'°2OX0.6o 

*75 » *90 . 

*100 » *140 » 

majoration momentanee de 10 %. 


i“5oxo.6o 
*110 . 
*180 » 


I “70: 


*150 

*245 
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DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE LAVABOS 


Distrihuteur de savon Hquide, a reservoir en % cmtal, 
avec levier permettant de faire fonctiomier I’appareil par 

pression de I’avant-bras. *24 *> 

Le mtme, avec pedale (fig. 1976) permettant de 
faire fonctionner I’appareil par tme pression 
du pied. *27 » 


Prix du litre 1 

de savon liquide 

Par bidon 
de 

Par bidon 
de 

5 a 10 litres 

Par 

j bonbonne 
de 50 litres 

Savon A. Ordinaire. 

* 2.35 

*2.15 

*2 » 

Savon B. Parfume . 

*3 » 

2.80 

*2.65 

Savon C. Extra-fin . 

*4 » 

'3.80 

1 *3.65 


Les prix ci-dessus s'entendent fourniture des bidons t 
bonnes compris. Ceux-ci ne sont pas repris. 


ROULANTS 


Lavabo jroulant, avec baril- 
let de 5 litres, cuvette en 
faience, sceau en faience, 
porte-savon, porte-brosse: 

Prix. *65 » 

Avec robinet a pedale *80 » 

LavalK) roulaat, nouveau 
modae (fig. 1972). en tubes 
d’ader laques, 2 barillets 
verre de 5 litres, avec robi¬ 
net verre, cuvette de 50 < 40 
en faience avec bonde nic- 
kelee, porte-savon et porte- 
brosse sur support nickele, 
seau en faience .. *105 » 

Le mtme, avec mouvement a 
. .. *120 » 


Dimensions : hauteur. ] 
largeur, o'"57, epaissr < 
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PORTE- 

CAPSULES 

Porte - capsule simple, a 
hauteur fixe, capsule de 


25 %. *18 » 

Le mime, a hauteur 

variable. *22 » 

Porte-capsule dou¬ 
ble (fig. 1974). a 
hauteur fixe.. .. *30 » 

Le mime, a hauteur 

variable. *40 » 


Porte-cuvettes en 

cuivre nickele, pied 
laque blanc. 

A I cuvette .. 


Fig. 3004 

TABLETTES & SUPPORTS 

Tablettes en glace, de 8 a 10 % d’epaisseur (fig. 3004) 

he mdre de 0.20 de large, en glace. ^ » > 

_ — — Opaline . i<5 > 

_ 0.25 — en glace . *9 > 

_ — — opaline. lo 1 

z “J” r :: :: :: 

Supports pour tablettes, emailles au four. 

Pour tablettes de 0.20. • • 

— — 0.25.. 


BARILS EN VERRE 

Barils demi-cristal uni (fig. 1973). avec cou- 
vercle et robinet verre. 

De 5 litres. *10 » 1 De 10 litres 18 » 
De 20 litres.. .. 30 » 

Barils demi-cristal, a dossier plat, 
avec graduation par litre en rehei, 

„ec robinet verre el eouv.rel. 

10 htres. 

Supports en fonte emaillee pour ^ 
barils. - - .. '' 


En raison de la hausse sur 
les metaux et la verrerie, 
tons les prix ci-dessus subis- 
sent momentanement une 
majoration de 10 0/0. 
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CHARIOT-LAVABO 


BRANCARDS - LITS ROULANTS 

BRANCARDS POUR LE TRANSPORT DES BLESSfe LIT ROULANT POUR HOPITAUX 


Brancard pliant, module de I’Amiee, avec 

hampes fixes (fig. 3005). 45 » 

he mime, avec hampes pliantes. 55 » 

Suppl&nent pour baune de recouvrement pour 
derober le malade aux regards pendant le 

transport (fig. 3006). 30 » 

Brancard p li a n t en tubes d’acier sondes et 
laques, dessus en toile a voile impermeable, 

longueur totale 2’“2o, sans dossier. *60 » 

he mime, sans dossier.* 70 » 

Brancard en tubes d’acier et lames d’acier 

soudes, mod^e leger et fort (poids 5 kilogs) * 50 » 
Brancard en tubes d’acier soudes, dessus en 
tole perforce, avec supports et banne de 


Ch.ariot-brancard, monte sur grandes roues 
caoutchoutees, roiilement a billes, suspension 
a ressort (depose). I,e brancard est indepen¬ 
dant et pose sur 2 sangles a ressorts, fixes 
aux 4 montants du chassis. I,e dessus est en 
forte toUe a voile et possMe des pieds qui 
se rabattent au repos. Ce brancard est foumi 
avec banne de recouvrement.* 400 * 
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Lit^ roulant avec plate-forme formant brancard, bati en tubes 
dacier sur roues caoutchoutees, plate-forme brancard mobile, 


en tale ajouree, avec dossier articule (fig. 1975) .. .. *210 >> 

he mime, avec plate-forme en tale unie . * 195 » 

— sans dossier articule.* 475 

I<e brancard seul. [ * jqq 

— sans dossier articule. *S 0 


Brancard en tubes d’acier et lames d’acier soudes, 
modae leger et fort (poids, 5 kilogs) . 


Fig. 3006 


Chariot-lavabo (fig. 1977) en tubes d’acier laques au four, roues 
caoutchoutees, 2 barils de 5 litres avec robinets verre, porte-savon, 
porte-brosse, cuvette a tablette et seau faience, tablettes laquees au 


four. I/Dugueur 1“; largeur ©“so; hautemr o“85 .. .. *200 » 

U mime, longueur i»io; largeur o“6o; hauteur o®85 .. .. * 250 » 

Supplement pour mouvements a pedales. * 30 d 

— pour 2 laveurs ccanplets avec Hevation a arret 

automatique. * 50 » 

Supplement pour boite a eau steriliste de 9 Htres, en cuivre 

nicfeele. *25 » 

Supplement pour boites a pansements sales, en tole lagn^t- .. * 22 » 

ha mime, emaillee. *30 » 

Suppl^ent pour tablettes en glace ou opaline au lieu de ta- 
blett« en tolelaquee. *30 * 


NOT A 

En raison de la hausse sur les metaux et la ver- 
rerie, les prix des appareils ci-dessus sont majores 

de 10 % momentanement. 
































Autoclave etame interieurement, pour 
la chirurgie, modele renforce courant 
pour la sterilisation des pansements’ 
des bouillons et de I’eau, dans des boifes 
specaa es, par la vapeur d’eau sous pres- 
sion a 144°) chauditoe tout cuivre rouge 
couvercle etfermeture bronze poU, enve- 
loppe en tole d’acier noirde, panier 
intMeur en cuivre perfore. 


AUTOCLAVES 



Boites en cuivre nickele, pour la sterilisatiQn des p ansem ents dans 
I’autoclave (fig- 1980). 


Les autoclaves de 0^35 et o>“40 peuvent t 
Demi-boites (fig. 2083); 

Diamtoe Hauteur 

o™i8xo'®i2 pour autoclaves de o“2o 


Boites (fig. 1981), mod. du Df Doyen, pour le transport de I’eau 
sterilisee dans I’autoclave. Cuivre nickele Nickel pur 

===== - g litres. *30 » *50 » 

Fig. 1981 9 — . *35 i> *55 » 

Autoclaves J'm/orce's,profonds,etamfeiaterieurem*, moddes speciaux 
pour la steriliKition de I’eau et permettant egalement la sterilisation 
des pansements et des instruments. Ces autoclaves sont munis d’un 
robinet d’arrivee d’eau et d’un robinet de depart. Ils sont munis de 
tons les accessoires prevus par le Decret du 9 octobre 1907 et controles 
obligatoirement par le Service des Mines apartir de 25 lit. de capacite. 

Diam^tre interieur 25 %. Profondeur 50 %. Capacite 24 litres *320 » 

Avec trompe a vide. *390 » 

Diam^tre interieur 35 %. Profondeur 60 %. Capacite 50 litres. 

Prix y compris le contrdle des Mines. *435 » 

Avec trompe a vide. *505 » 

Diamdtre interieur 40%. Profondeur 65%. Capacite 60 litres. 

Prix, y compris le controle des Mines. *600 » 

Avec trompe a vide. *670 » 


Fig. 1750 

Boite en metal nicke- 
ledu pr Terrier (fig. 
1750), pour steriliser 
les catguts etles fils a 
sutures.Diam. 10 %», 
haut. 6%% .. 10 » 


Diam. interieur 

de la chaudide o®i5 o“20 o™25 o“3o o“35 o“4o 

Profondeur. .. o“20 o™27 o®30 o™35 o™45 o”5o 

Prix. *150 » *200 » *280 * *320 » *350 » *500 » 

Supplement pour 2 poignees . *10 » 

Autoclaves, contrdles par le service des Mines. 

Supplement. *20 » , 

Nouveau modele (fig. 1978) renforce, etame interieurement, special 
pour la chirurgie, fonctionnant par la vapeur d’eau sous pression a 134° 
permettant la sterilisation des pansements et la sterilisation de I’eau 
dans des boites spedales ; couvercle articule. Rentree d’air chaud 
sterilise, par un bruleur Bunsen. Trompe a eau pour faire le vide et 
obtenir le sechage rapide des pansements ; panier cuivre perfore, sans 


Autoclave transportable “ Le Colonial ’ 

Modele Drapier et Fils (fig. 2079) 

D’autoclave transportable modye Drapier & Fils ‘ ‘be Colonial ” r&lise tons les desiderata. 

Securite absolue; i Transport facile; 

Folds reduit au mi ni m um (20 k. environ) 1 St&ilisation parfaite. 

Quoique d’un petit diamfetre (20 %), il est construit de telle fa?on qu ila une contenance totale de 16 litres, soit 
plus qu’un autoclave ordinaire de 25 % de diam fetre, grandeur la plus couramment employee en chirurgie. 

De plus il est amenage de telle fagon qu il permet de faire en mime temps : 

1“ Da sterilisation des objets de pansement; 2“ I,a st&ilisation de I’eau ; 

3° — des instruments de chirurgie pour les op&ations les plus courantes : appendicite. cure 

iputation, etc. 

Da fig. 2080 page 44, montre I’autodave transportable Drapiee & Fms en ordre de route, et contenant 


Ainsiamaiage, cen’est plus qu un simple cylindre de o“64 de haut X o” 
; dont le transport est on ne pent plus aise, soit h dos d’homme, a dos de r 
IS et un point d’appui sur les ecrous du haut permettent un arrimage aise e 
s chocs et il u’y a aucun ballottement des accessoires eontenus darTs I’autoc 
Une fois a destination, il suffit de retirer les accessoires du cylindre, E 
istaller I’autoclave comme im autoclave ordinaire (voir fig. 2079). 


3 de diametre, d’un poids de : 
let on k chevi. Un demi-jonc 
»lide. Tons les organes fragile 


’.r les mUaux et principalement sur le cuivre Us prix des appareils ci-dessus suUssent momentanement une majoration de 1 
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L’Autoclave transportable Le Colonial ’ 


1° I<a chaudiare de forme allongfe en cuivre rouge renforce, de ao % de diametre, avec couvercle 
en bronze poU comportant le manometre, la soupape de surete, le robinet d’echa p pement et deux poi- 
gnees en bcas. I<a cfaaudi^e est prot^ee par une enveloppe metallique drai lai re portant des pieds 
mobiles se coulissant pour le transport. 

2° la lampe Primus chauffant au petrole, permet de porter I’autodave a 134“, soit 2 Idlogr. en 
15 m i n utes. (Pour les Doctcurs ayant le gaz nous adaptons sur ce mod^e une double couronne a gaz 
au lieu de la lampe Primus.) 

3® Un panier en cuivre perfore pour la sterilisation des instruments de chirurgie ou bouteilles 
(fig. 2081). 

UAutoclave avec la lampe Primus et le panier perfore . Prix *325 » 

4° Une demi-boite a eclipses 18 x 12 pour les pansements (fig. 2083, voir p. 43) — *16 » 

5 ® Une secondedemi-boite a eclipses pour les pansements rentrant dans la pre¬ 
miere (fig. 2082). — *15 » 

6® Une boite spedale en nickel pur pour le transport de I’eau sterilisee contenant 
2 litres I /2 (fig. 2084) — Un dispositif place sur le cote permet a la boite de se tenir 
debout sur champ pour avoir libre usage du robinet. II suffit de devisser legerement 

le bouchon a vis pour que I’eau s’echappe, le robinet etant ouvert . — *45 » 

• Nous pouvons, au gre du client, supprimer I’tm ou I’autre des accessoires ci-dessus designes, sans 


changer I’arrimage de I’autoclave 


s remplagons I’objet supprime par u 


Installation d’eau sterilisee avec lavabo 



L’installation est composee d’un bouilleur de 40 litres, en cuivre rouge etame, avec galerie de chauffage a 2 rampes a gaz 
mdependantes ; niveau d’eau, trop-plein, rechauffeur a gaz a veilleuse, permettant d’avoir instantanement de I’eau chaude de 
37 a 60®, m ouvrant plus ou moins le robinet au coude situe a gauche ; le robinet de droite permet d’avoir I’eau sterilisee froide 
ou melangte, si I’on ouvre les deux a la fois ; porte-savon, porte-brosses, cuvette 50 x 40 en faience, avec seau ou siphon d’ecou- 
l^eiit. Cet appareil est monte sur un chassis en tubes d’acier isole du mur de 2 %. II suffit de quatre vis pour le monter. I,e 
chassis est laque au four. . 

Ue rfeervoir, tuyauterie et rechauffeur, en cuivre poll.. *300 t/ \ Le meme, nickele . *350 » 

mime, avec dispositif permettant I’arrivee de I’eau de ville directement sur la cuvette par un robinet et tuyauterie sup- 
plementaires. En plus . *50 » 


Lavabo avec appareil k eau bouillie (fig. son) 


Appareil compose d’un bouilleur de 20 litres, en cuivre rouge etame interieurement, monte sur support mural ; niveau d’eau 
exterieur, tubulure de distribution avec robinet au coude ; chauffage par une couronne de bees Bunsen ou lamp’es Primus au 
petrole ; cuvette a tablette avec son support 50 X 40 et tubulure se deversant dans un seau en faience ■ un porte-savon un 
porte-brosses sur supports. 

En cuivre poli, pr€t a etre pose. *150 » | En cuivre nickele, pret a etre pose . *175 » 

Nous pouvons remplacer le sceau en faience par rm siphon sans augmentation de prix. 

Mime appareil que fig. 3011, comprenant un bouilleur en cuivre rouge etame interieurement, monte avec galerie et couronne 
Bunsen pour le chauffage, sur support mural, niveau d’eau exterieur, rechauffeur avec bruleur a gaz a veilleuse du type de la 
fig.3010; robmettene et tuyauterie, cuvette a tablette 50 X 40 avec son support, tubulure se deversant dans un seau en faience ou 
siphon a volonte, porte-savon et porte-brosses sur supports. 

EncuivrepoU, pret a etre pose.*200 » 1 En cuivre nickele, pret a etre pose.*225 , 

Nota. — Ea pose n’est pas comprise dans les prix d-dessus. 


En raison de la hausse sur les metaux et principalement sur le cuivre, les prix 

tanement une majoration de 10 %. 


appareils ci-dessus subissent raomen- 
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STERILI SATEURS 


STERILISATION DE L’EAU ET DES PANSEMENTS PAR LA VAPEUR SOUS PRESSION A 134° 


En raison de la hausse des metaux et du cuivre en particulier, les prix des appareils ci-dessus sont majores de 10% momentanement. 
DRAPIER^&^^nlg74i71STae^Rivoli, PARIS 


Cette installation comprend: i autoclave a chaudidre renforcfe de 25 c /m de diametre, etamee enterieure- 
ment, avec bruleurs a gaz on a aioool; 2 reservoirs de 25 litres chacnn en cuivre etame a I’inteiieur, i 
refrigerant en cuivre place entre I’autodave et les rfeervoits, avec tuyauterie cuivre et robinets; i 
re ch auffeur a ailettes avec bruleur a gaz on a alcool donnant instantan&nent I’eau chaude, La tuyau¬ 
terie et rampe distributrice a 4 robinets a genouill^re manoeuvrant an coude, dont i robinet a eau froide 
et I a eau chaude poirr chaque cuvette; 2 cuvettes ovales a tablette de 50x40 avec supports et siphons. 
2 porte-savons, i porte-brosse. 21/2 boites en cuivre nickele pour pansements avec leur support (fig. 3012). 

L’installation complete (fig. 3012). * 850 » 

La m&me insta l lation avec un autoclave de o®35 de d i a m dtre, avec 2 reservoirs de 40 litres chacun * 1000 » 
Supplement pour installation d’une trompe a vide et rentree d’air chaud sterilise pour le se- 

chage des pansements dans I’autoclave . * 70 » 

Supplement pour robinets maangeurs a pedale . .. .. *80 » 

Pour les autoclaves a partir de 25 litres, le controle des mines etant obligatoire, supplement .. *20 » 


cuivre rouge, modae ordinaire avec boite en 


40 — 25 —. 25 — 

50 — 25 — 40 — 

Thermom^ tre a mercure a 200° 
Regulateur a mercure 
Tube temoins, fusiblesa 120°, 
130“. 155° •• le cent. 

Chauffage an petrole, supple- 


Sterilisateur a double paroi 
50x35x35 a 5 compartimt® avec 
5 boites en cuivre pour recevoir les 
instruments, bruleur a gaz, regu¬ 
lateur et thermomare .. * 380 » 


Envoi gratis 
de Devis 

avec composition 
a la demande 
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STERILISATEURS (Suite) 


VITRINES 



Fig. 1983 


Sterilisateur portatif, ^ pieds pliants; une separation interieure-est placee dans le 
stferilisateur pour avoir une petite quantite d’eau sterilisee a 100 degr6s, 2 robinets 
de vidange, brulenr an gaz on a I’alcool (fig. 1983). 

. ^ ! 45 X14 . *95 

5o%xi6%xio% .. *105 » 



Fig. 1984 

lyes mSmes modules avec panier en grillage 


Petit sterilisateur trds portatif, 
(fig. 1984) avec plateau perfore pour les 
instruments, se chauffant a I’aide d’une 
lampe a alcool qui se place dans la 
boite pour le transport. 

18 %X 8 %X6 % *27 » 

Avec gaine, en plus. * 4-50 

25 y^xio X 7 *36 » 

Avec gaine, en plus. *6 » 

32%xi2%x8%. * 46.50 

Avec gaine, en plus. * 7.50 

42 %Xi 2 %x 8 % . *59 » 

Avec gaine, en plus. *9 » 

metallique au lieu du plateau perfore, 

. *4 » 


STERILISATEURS ELECTRIQUES 

Sterilisateur en maiUechort nickele fonctionnant aectriquement, avec plateau per- 
tore et i pnse de courant pour stmlisation soit a 60“ (instruments en gomme et 
cytoscopes), soit a 170° (instruments en metal). Indiquer pour quel degre de steri¬ 
lisation on desire 1 apparal. 

280x100x70. 90 » j 360x120x80. 120 9 I 450x140x80. 145 » 

If® mem« avec 2 prises de courant permettant la sterilisation k volonte a 60“ et a 170“ 
280x100x70. 115 » I 360x120x80. 145 9 I 450x140x80. 170 » 



Fig. 3013 

Vitrines enticement en cuivre nickele etglaces, ta- 
blettes a hauteur variable, pieds et omements des 
coins superieurs (fig. 3613). 

I m. Xo™5oxo™35, 1 porte, 3 tablettesglace *290 » 
i'"50X0'“50X0>»35,i — 4 — — *325 » 

i“6oxo“75Xo“4o, 2 — 5 — — *500 » 

1-60x1 m. xo°‘ 40 ,2 — 5 — — *700 » 

En raison de la hausse des metaux et du cuivre en particuUer, 
les prix des appareils ou mobilier ci-dessus sont majores 
do 10 % momentauement. 



VITRINES ACCROCHABLES 

Vitrines en bois laque au four, vitrees, tablettes en glace 
sur oremaillCes. 

0-70x0-40 X 0-30 avec 2 tablettes .. .. .. *69 » 
0-90x0-50x0-30 — 3 — . *105 » 


Vitrines en Idle laquee au four, avec porte vitree, tablettes 
en glace. 

0-90x0-45x0-30 avec 2 tablettes . *140 » 

I m. X0-50X0-35 — 3 _ *160 » 

Supplement pour les 2 cotes vitres. *10 » 

Petites Vitrines a 2 tablettes, mqntures cuivre nickele 
(fig. 1736), pouvant s’accrocher au mur ou se poser sur 


Haut. 0-50 lyargeur 0-35 Profond. o-2< Prix *100 » 
_ 0-60 — 0-40 — 0-30 — *180 » 

_ 0-70 — o«5o — 0-35 — *225 » 

VITRINES GRAND MODELE 


Vitrines en bois laque au four, vitrCs sxu toutes les faces. 
1-70xo™55X 0-40 a I porte et 5 tablettes glace. *180 » 
i-7oXo“8oXo'“4o a 2 portes et 5 tablettes glace. *250 » 
Vitrines en idle laqtiee au four, porte vitree seulement. 

1-65x0-55x0-35, I porte et 4 tablettes glace.. *230 » 
1-85x0-95x0-35, avec 2 portes vitrees, 4 ta¬ 
blettes glace et i tringle a crodiets pour suspen- 
dre les instruments . 
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Fig. 3014 


Necessaire du D' Michel contenant : 100 agrafes, i pince a dents de 
souris, I pince a double usage i)our poser et retirer les agrafes (fig. 3015), 
I magasin porte-agrafes, en boite metal nickele (fig. 3014) .. .. 22.50 

Le mSme, avec une pince a mors obliques, griffes multiples (fig. 3016) 24 > 


AGRAFES DU D" MICHEL 


Agrafes du D>' Michel.le cent 3 » 

— — grand modele. — 5 >/ 

Magasin porte-agrafes du D''Michel.2 50 
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CONDITIONS DE VENTE 


prix dti present catalogae sont exclusivement reserves au Corps Medical et annulent les precedents, 
ventes a Paris ont lieu au comptant. 

Pour la Province et I’Btranger, lorsque le montant n’est pas joint a la lettre de commande, les instruments sont 
aivoyes contre remboursement, les frais de retour d’argent sont a la charge du client. 

lye port et I’emballage sont a la charge du destinataire et Texpedition faite a ses risques et perils. lyes emballages 
ne sont pas repris. Nous eng^eons nos clients a verifier 1^ colis a la reception, afin de faire les reserves ecrites s’il y a hen, 
avant de signer aucun redpisse aux transporteurs qui sont responsables. 

ly^ matides premises etant sujettes a de frequents variations, les prix du present catalc^e peuvent etre 
modifies pour cette raison sans autre avis; de meme nous r&ervons notre droit d’apporter a nos instruments, 
appareilSk meubles, etc... les modifications qui nous paraitraient necessaires. 



